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En Emiliano Zapata, Estado de Morelos, siendo 1as 10:00 horas del dia 24 de Agosto de 2015, en
la sala de Hospitalizacién, ubicada en el primer piso de! Hospital del Nifio Morelense, en Av. de la
Satud No.1, Col. Benito Juarez, se reunieron los gservidores publicos Cuyos nombres y firmas
aparecen al final de la presente acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de Notificacién de Fallo
de la Licitacion Pdblica internacional presencial Bajo la Cobertura de Tratados, numero LA~
917038987—T5—2015, referente @ 1 adquisiciéon de Equipo Médico del Hospital del Nifio
Morelense, de conformidad con el articulo 37 de la lLey de Adguisiciones, Arrendamientos Y
Servicios del Sector Publico (en adelante ia Ley), asi como del aumeral 6.1y 21 de las bases de

licitacion.

ot ]

Este acto €S presidido por la C.P. Angelica Milla Vega, Directora de Division Administrativa, en su
caracter de servidor ppblico designado por la convocante, guien es asistido por los representantes
del Area requirente y Area técnica cUyos nombres y firmas aparece al final de la presente acta.

En cumplimiento al numeral 21 de las bases de Licitacion Publica internacional Presencial Bajo |2

Cobertura de Tratados, numero LA—91?038987-T5-2015, referente a 1a adquisicion de Equipo

Médico, se procede a dar la notificacion del fallo, mismo que fue aprobado por ol Comité para el y
Control de Adguisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos Y Servicios en la Décima Sexia Sesion -,
Ordinaria del dia Diecinueve de Agosto de 2015, con el Acuerdo
No.0310R016119!0812015, procediendo a dar a conoder la notificacion del fallo que nos ocupa,

mismo que & elabord en 10s siguientes términos:

Derivado de la autorizacion del Comité para el Control de Adquisiciones, Enajenaciones,
Arrendamientos ¥ Servicios del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, mediante acuerdo
03/0RD1 0/20/05/2015, en su Decima Sesion Ordinaria, celebrada el dia 20 de mayo del 2015, se .
instruye al representante del Hospital del Nifio Morelense, a que S€ inicie el procedimiento la \
Licitacién Publica Internacional Presencial Bajo la Cobertura de Tratados, ntimero LA-81 7038987- "-:f‘\
T5-2015, referente a la adquisicion de Equipo Médico del Hospital del Nifio Morelense, bajo los '*,..
siguientes antecedentes. <

Pri‘mero.— Con fecha 4 de junio del 2015, se publico la Licitacion Publica Internacional Presencial
Bajo 1a.‘Cobertura de Tratados Numero LA-917038987-T5-2015, en e Diario Oficial de la
Federacion y mediante sistema compranet.

Segundo.- Con facha 25 de junio del 2015, y de conformidad con lo sefalado en los numerales
6.1y d1_§ de las bases de la presente licitacion, se llevo a cabo 1a Junta de Aclaraciones y S€
procedio a la lectura de las preguntas y respuestas en la que participaron |as siguientes empresas.

el at R .
1+ | DISTRIBUCIONES ANRO, S.A. DE C.V.
2 | TECNOLOGIA EN MEDICINA, S.A. DE C.V. 3 ;
3 | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V. 14 2
4 | OURUX, S.A DEC.V.
5 |HOSPITECNICAS.A. DEC.V. f r\\ 120 2
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BIOMEDIKAL INSTRUMENTS, SA DECYV,
B. BRAUN AESCULAP pE MEXICO S.A DEC.V.

| & |CORNDAL 5 A o2 c.v.
| 9]

BIORIHLUZ 5 A, DEC.v.

| 10 |CASAPLARRE 54 DECv.

INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V.
VIASIS, SA.DECy.

_STRIBMDORA EDIGAN S.A. DE Gy, n
|23 |HTBIOMEDICA S DE C.v. —
m-—
H PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y -
LABORATORIO S.A DE ¢ v/

| 26 | COMERLAT 5.4 cv. 0]

|27 | ENDOFA MEDIGAL SA.DECL. n—
-

jf;

Tercero.- E| dia 14 de Julio del 2015, y de conformidad con |o sefialado en Jog Numerales 6.1 y
9 de igs bases, Yy alos art

1 articulos 34 ¥y 35 de I Ley, 47 y 48 del Reglamento se llevo a cabo |3
recepcion y apertura de propuestas técnicas ¥ econdmicas, contanda con I participacién de las
Siguientes empresas:

CORPORATIVO ELVAN DE MEXICO S.A. DE C.v.

CASA PLARRE SA DECv.

COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES SA DECYV.
A .DEcyv

INGENIERIA Y SISTE ELECTROMED!COS S.A DECYV.

INSUMOS v EQuip EDICOS CEO s, DERL.DECyv.
VIASIS S.A. DE Cv.
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8. VIASIS S.A. DE C.V.
9. FARMACEUTICA ALTHOS S A.DEC.V.
10. B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S.A. P.tDE C.V.
11. PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO
SA. DEC.V.
12. MULTISERVICIOS DE LABORATORIO S.A. DE C.V.
13. INSTRUMENTACION MEDICA S.A.DE C.V.
14. ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V.
15. OURUX S A.DEC.V.
16. TECNOLOGIA EN MEDICINA S A. DEC.V.
17. HOSPITECNICA S.A. DE C.V.
18. HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.
19. MEDI CORE S.A.DEC.V. ]
20. BIOMEDIKAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V. o
21. CORINDAL S.A. DE C.V.
22. INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S. A.DE C. V.
23. BIORIHLUZ S.A. DE C.v.
24.  LAB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V.
25, SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

En este acto el jurado procedié a rubricar los documentos que presentan las empresas
participantes consistente en el sobre que contiene la documentacién administrativa, propuesta
tecnica y propuesta econdmica de la presente licitacion.

Los representantes de las empresas participantes entregaron el scbre relative a la propuesta
técnica y propuesta econémica, dando cumplimiento al numeral 14, con el ohjeto de acreditar la
personalidad del Licitante conforme lo establece articulo 29 fraccion VI de |a Ley y 48 fraccion
V del Reglamento, hacen entrega del documento de fecha 14 de julio de 2015, mediante el cual
presenta escrito en el que se manifiestan bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las
facuitades suficientes para suscribir en nombre de su representada las propuestas
correspondientes a las bases de la presente licitacién, por lo que en su momento y de resultar
adjudicados se solicitara la documentacién original para su cotejo correspondiente, en
consecuencia se tiene por acreditada la personalidad con la que se ostenta por haber satisfecho
los requisitos establecidos en |a presente licitacion.

Pzl BE [
CORPORATIVO ELVAN DE MEXICO S.A. DE C.V. 14ulio-2015 | LILIA VAZQUEZ JUAREZ

2. | CASA PLARRE S.A DE GV, 14-julio-2015 | ALBERTO PAULINO BEASURTO

3| COMPARIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. 144ulio-2015 | ROLANDO ROMERO MORADO

Z. 14-julio-2015 | IGNACIO JESUS GONZALEZ DEL
DISTRIBUIDORA EDIGAN S.A. DE C.V. MONTE

| DISTRIBUCIONES ANRO S.A. DE C.V. 14-julio-2015 1 JOSE ANTUNEZ ROMAN

6. | INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE G.V. 144ulio-2016 | GUILLERMO ORTEGA RODRIGUEZ

7. | INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE RL. DE C.v. 14-julio-2015 | VICTOR HERRERA PULIDO

8 |ViASISSA DEGV. 14julio-2015 | LISBET MISRAIN AGILAR

% | FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V. { \ t4-julio-2015 EDGAR ANTONIO CANCHOLA
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10. | 5. BRAUN MEDICAL DE MEXICO SA. P DE GV, 14ulio-2015 | MIGUEL AGUSTIN MUNOZ PERALTA
11. | PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y 14-ufio-2015 | ARTEMIO SUAREZ SORIANO
LABORATORIO S.A. DE C.V. ' ‘
13. | INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V. 14-ulio-2015 | CARLOS OLVERA VIGUERAS
16. 14uli0-2015 | MARIANG GERARDO MENDGZA
OURUX S.A. DE C.V. ACOSTA
16, [ TECNOLOGIA EN MEDIGINA S.A. DE GV, 14juiio-2015 | CRISTIAN ARRIAGA PALMENO
17. | HOSPITECNICA S.A. DE C.V. 1450i0-2015 | NARINO SALVADOR TIERNO GEDILLA
18. | HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V. 14ui0-2015 | HORACIO GONZALEZ LOPEZ
20. | BIOMEDIKAL INSTRUMENTS S.A. DE G.V. 124ulio-2015 | RUBY DE JUABELTZ RABADAN
21. | CORINDAL S.A DE C.V. 14julio-2015 | ALEJANDRO ISMAEL ARTEAGA ORTIZ
22. T4juiio-2015 | MARIA GUADALUPE FAJARDO =
INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S. A. DE C. V. HERRERA e
23. | BIORIHLUZ SA. DE GV, 14juio-2015 | LUZ MARIA ORIHUELA LARA
24. | | AB TECH INSTRUMENTACION S.A. DE C.V. 14-julio-2015 | SERGIO CAMPOS RIVERA
23. | SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE G.V. 14-julio-2015 | YESELINE BAUTISTA PARDO

Con fundamento en el articulo 35 fraccion |l de la Ley y articulo 39 fraccidn Ili inciso j) del
Reglamento de la Ley, las proposiciones se rubricaron por los licitantes elegidos por los
participantes: HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V. representada por el C. Horacio
Gonzélez Lopez e INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V., representada
por el C. Orlando Gonzalez Rodrigusz y por los servidores plblicos participantes en ef acto.

Se procedié a la Apertura de las Proposiciones técnicas y econémicas que se recibieron en forma
presencial en este acto, revisando la documentacién presentada, sin entrar al analisis detallado
de su contenido como lo establece el articulo 35 fraccidn | de la Ley, de lo anterior se hace
constar lo siguiente:

En cumplimiento al numeral 19, de las bases de la Licitacién Pablica Internacional LA-917038987-
T5-2015; se llevd a cabo el acto de recepcién de propuestas técnicas y econdmicas de las
empresas participantes.

-

Propuesta técnica

A) Propuesta técnica detallada de los bienes que
Sl Sl si 3l
se ofertan conforme al Anexo 1 i

e
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B) Folletos y/o catalogos originales en fisico y
digitai en idioma espafiol de cada unc de los
renglones que oferte o bien con su traduccion en | Sl Sl sl
caso de que no esién en idioma espanol. Estos .
deberan ser completos. \

C} Carta en papel membretado del licitante bajo )
protesta de decir verdad que conoce la Ley de
Adquisiciones, Armrendamientos y Servicios del Sl Sl Sl Sl
Sector Pdbico y su Reglamento, asi como de estar
conforme con el contenido de las presentes Bases,

D) Carta compromiso en papel membretade del
licitante en el gue manifiesta bajo protesta de decir

verdad, gue ocuenta con la capacidad de 5| 5 S| S|

distribucidn de forma tota! y oportuna de tos bienes

que integren su propuesta conforme al punto 11.2

y el Anexo Técnico 1 — %
E) Carta original del licitante en que declare bajo /

protesta de decir verdad, que no se encuentra en
alguno de los supuestos establecidos en los
articulos, 50 y 60 de la Ley

F} Carta compromisc bajo protesta de decir
verdad, en papel membretado de la empresa donde
el licitante en caso de ser adjudicado, asumird la
responsabilidad total en caso de que infrinja
patentes y marcas o viole registros de derecho de
propledad industrial, con relacibn a los bienes
objeto de la presente licitacion, de acuerdo al punto
9.4 de las bases.

G) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, que no tiene pendiente
entrega alguna con las dependencias y entidades Sl Sl | Sl
auxiliares de la Administracién plblica Federal y
Estatal.

H} Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Nomnas Oficiales Mexicanas (NOM-
137-88A1-2008, Etiguetado de dispositivos
médicos, NOM-241-35A1-2012 buenas practicas
de fabricacion) la noma ISO 13485 especifico
para fabricantes de Productos Médicos de carcter
Intemacional, vy a falta de éstas, las Nommas
Internacionales, 0 en su caso las Nomas de
Referencia, asi como presentar el cerificado de
calidad del pais de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimg uno de los
documentos que a continuacidén se anuncian:
certificados 1SO 0 FDA 6 C.E.

1) Presentar en papel membretado de la empresa
declaracion de integridad bajo protesta de decir
verdad, en la que manifieste que por si mismo o a
través de interpdsita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos
de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las S| sl S| S|
evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que ctorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los
demas participantes, de acuerdo al articulo 29
fraccion IX de la Ley y articulo 39 fraccion VI inciso
f del Reglamento. f\‘
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J) Carta original en papel membretado del licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a la Coordinacion de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura;
para lo cual se deberd anexar directorio telefonico
del personal técnico capacitado que dara atencion
a los equipos, especificando nombre, direccion,
nimero telefénico, radio localizador,

Si

Sl
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Hospital dat Mifie
Brarideiine

Sl

K) Carta original en papel membretado del
licitante, donde manifieste bajo protesta de decir
verdad, gue ha cumplido con sus obligaciones en
materia de Registro Federal de Contribuyentes y
que han presentadoc en tiempo y forma, las
declaraciones del ejercicio de impuestos federales
distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tienen
adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos
federales o bien,

Sl

Sl

Sl

Sl

L}  Presentar documento que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social (copia del Gltimo pago del entero).
En el caso de personas fisicas deberan manifestar
bajo protesta de decir verdad que no tienen
personal a su servicio.

Sl

Sl

Sl

Sl

Vb

M) Carta en papel membretado del licitante
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
los precios gue se presentan en su propuesta
econdmica no se colizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o
subsidios.

Si

Sl

8l

Sl

N} Carta en papel membretado en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracion de Licltacion pablica internacional bajo
la cobertura de Tratados (5.2.1 y 5.2.2) (Anexo 2 y
3 de las presentes bases)

|

S

Sl

Q) Carta compremiso en papel membretado def
licitante en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregara los bienes conforme a lo que
estabiecen los puntos del 11., 11.1., al 11.12. de la
presente convacatoga.

Sl

Si

Si

P) Ca Brigifal vy en papel membretado
indicande que los bienes ofertados cumplen con la
norma oficial mexicana NOM137-SSA1-2008
Efiquetado de dispositivos meédicos, En caso de
equipos de importacién deberdn de cumplir con las
normas de origen, y para ambos casos deberan de
anexar certificados de calidad 150 13485,

Sl

Sl

Sl

|

Q) Copia legible del Registro Sanitario vigente,
conforme a lo establecido en el articulo 376 de la
Ley General de Salud.

Sl

Si

Sl

Sl

R) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgar sin costo adicional para el Mospital del Nifio
Morelense una garantia de fabricacién por un afio
con cobertura amplia para todos los bienes, contra
vicios ocultos, defectos de fabricacion o cualquier
dafno que presenten, en el lugar de instalacién de
los equipos, la cual debera entregar el Hospital del
Nifio Morelense par escrito debidamente firmada
por su representante legal.

Sl

Si

St

3l
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S) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgard sin costo alguno para el Hospital, dos
servicios {uno cada seis meses) de mantenimiento
preventivo por afo, por personal calificado durante
el pericdo de un afo; asi mismo, a dar servicio de
mantenimiento correctivo en caso de defecto de
fabrica y reparar cualquier faila que tuviere el bien
en el lugar de instalacidon del mismo.

Sl

sl
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T} Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta
con la existancia suficiente de refacciones, de
tnsumos y de partes necesarias, para mantener en
buen estado los bienes; asi como que no se
dejaran de fabricar refacciones, consumibles y
accesorios por un tiempo de 5 anos.

Sl

Sl

Sl

Sl

U} Carta en papel membretado detl licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
cumple con &l grado del contenido nacional en caso
de que los bienes sean de fabricacién nacional.

3l

N/A

Si

Sl

A} Propuesta técnica detallada de los bienes que
se ofertan conforme al Anexao 1

St

B} Folletos y/o catdlogos originales en fisico y
digital en idioma espafiol de cada uno de los
renglones que oferte o bien con su traduccion en
caso de que no estén en idioma espanol. Estos
deberan ser completos.

Sl

Sl

Sl

Sl

C}) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad que conoce la Ley de
Adqguisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Pabico y su Reglamento, asi como de estar
conforme con el contenido de las presentes Bases.

Sl

Sl

Sl

St

D} Carta compromiso en papel membretado del
licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con la capacidad de
distribucion de forma fotal y oportuna de los bienes
que integren su propuesta conforme al punto 11.2
y el Anexo Técnico 1

Sl

Sl

Sl

Sl

E) Carta original del licitante en que declare hajo
protesta de decir verdad, que no se encuentra en
alguno de los supuestos establecidos en los
articulos, 50 y 60 de la Ley

S

Sl

—

Sl

Sl
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F}y Carta compromiso bajo protesta de decir
verdad, en papel membretado de la empresa donde
el licitante en caso de ser adjudicado, asumira la
responsabilidad total en caso de que infrinja
patentes y marcas o viole registros de derecho de
propiedad industrial, con relacion a los bienes
objeto de la presente licitacion, de acuerdo al punto
9.4 de las bases.

Sl

|
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G) Carta en papel membratado del licitante bajo
protesta de decir verdad, que no tiene pendiente
entrega alguna con las dependencias y entidades
auxiliares de la Administracién publica Federal y
Estatal.

Sl

]

Sl

Sl

H) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Normas Oficiales Mexicanas (NOM-
137-58A1-2008, Etiquetado de dispositivos
médicos, NOM-241-SSA1-2012 buenas practicas
de fabricacion) la nomma 18O 13485 especifico
para fabricantes de Productos Médicos de caracter
intemacional, y a falta de éstas, las Normas
Intemacionales, ¢ en su caso las Normas de
Referencia, asl como presentar el certificado de
calidad del pais de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimo uno de los
documentos que a continuacidn se anuncian:
certificados IS0 6 FDA 6 C.E.

Sl

Sl

Si

Sl

I} Presentar en papel membretado de la empresa
declaracion de integridad bajo protesta de decir
verdad, en la que manifieste gue por si mismo o a
fravés de interposita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores pliblicos
de ia dependencia ¢ entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u ofros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los
demas participantes, de acuerdo al articulo 29
fraccion IX de la Ley y articulo 38 fraccién VI inciso
f del Reglamento. )

Si

g e

Sl

Sl

Sl

J) Carta original en papel membretado del licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a la Coordinacién de
Conservacién y Mantenimiento de Infraestructura;
para lo cual se debera anexar directorio telefonico
del personal técnico capaditado que dara atencion
a los equipos, especificanda nombre, direccion,
nimero telefénico, radio localizador.

Sl

Sl

Sl

Sl

K) Carta original en papel membretado del
licitante, donde manifieste bajo protesta de decir
verdad, que ha cumplido con sus obligaciones an
materia de Registro Federal de Contribuyentes y
que han presentado en tiempo y forma, las
declaraciones del ejercicio de impuestos federales
distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tienen
adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos
federales © bien.

]|

L} Presentar documento que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social (copia del ulimo pago del entero).
En el caso de personas fisicas deberan manifestar
bajo protesta de decir verdad que no tienen

sl

Sl

S

Sl
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personal a su servicio.
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Hewpis] del fide
Bheralesnsd | )

M) Carta en papel membretado del licitante
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
los precios que se presentan en su propuesta
econdmica ho se cotizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacidon de precios o
subsidios.

St

sl

sl

Si

M) Carta en papel membretado en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracién de Licitacion publica internacional bajo
la cobertura de Tratados (5.2.1 y 5.2.2) (Anexo 2 y
3 de las presentes bases)

Si

Sl

5!

Sl

0} Carta compromiso en papel membretado del
licitante en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregara los bienes conforme a lo que
establecen los puntos del 11., 11.1,, al 11.12. de {a
presente convocateria.

Sl

Sl

Sl

Sl

P} Carta original y en papel membretado
indicando que los bienes ofertados cumplen con la
norma oficial mexicana NOM137-SSA1-2008
Etiquetado de dispositivos medicos, En caso de
equipos de importacion deberan de cumplir con las
normas de origen, y para ambos cascs deberan de
anexar certificados de calidad |SO 13485,

sl

31

Sl

Sl

Q) Copia legible del Registro Sanitario vigente,
conforme a lo establecido en el articulo 376 de la
Ley General de Salud.

Sl

sl

Si

]|

R) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste hajo protesta de decir verdad que
otorgar sin costo adicional para el Hospitai del Nifio
Merelense una garantia de fabricacion por un afio
con cobertura amplia para lodos los bienes, conira
vicios ocultos, defectos de fabricacion o cualguier
daiio que presenten, en el tugar de instalacidn de
los equipos, la cual debera entregar el Hospital del
Nifio Morelense por escrito debidamente firmada
por su representante legal.

St

Sl

Sl

Sl

8) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgard sin costo alguno para el Hospital, dos
servicios (uno cada seis meses) de mantenimiento
preventivo por afio, por personal calificado durante
el periodo de un afio; asi mismo, a dar servicio de
mantenimiento correctivo en caso de defecto de
fabrica y reparar cualquier falla que tuviere el bien
en el lugar de instalacién del mismo.

5l

Sl

sl

Si

T) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta
con la existencia suficiente de refacciones, de
insumos y de partes necesarias, para mantener en
buen estado los bienes; asi como que no se
dejaran de fabricar refacciones, consumibles y
accesorios por un ttempo de 5 anos.

Sl

Sl

51

Sl

o
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U} Carta en papel membretado del licitante donde

manifieste bajo protesta de decir verdad que sl si
cumple con el grado del contenide nacional en caso

de que los bienes sean de fabricacion nacional.

Sl N/A

A) Propuesta técnica detallada de los bienes que

se ofertan conforme al Apexo 1 s Sl S Si -

B) Folletos y/o catdlogos originales en fisico y %2

digital en idioma espafiol de cada unc de los
renglones que oferte o bien con su fraduccién en Sl Si Sl St
caso de que no estén en idioma espafiol. Estos
deberan ser completos.

C) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad que conoce la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos v Servicios del Si Si Sl Sl
P

Sector Pabico y su Reglamento, asi como de estar
conforme con el contenido de las presentes Bases.

D) Carta compromiso en papel membretado del \\
licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con la capacidad de S| S| st sl
distribucion de forma total y oportuna de los bienes
que integren su propuesta conforme al punto 11.2
y el Anexo Técnico 1

E) Carta original del licitante en que declare bajo
protesta de decir verdad, que no se encuentra en S| 5| 3| sl
alguno de los supuestos establecidos en los
articulos, 50 y 60 de |a Ley

F) Carta compromiso bajo protesta de decir
verdad, en papel membretado de la empresa donde
¢l licitante en caso de ser adjudicado, asumird la .
responsabilidad total en caso de que infrinja sl S| s| S|
patentes y marcas ¢ viole registros de derecho de
propiedad industrial, con relacidn a los bienes ‘3\\::

objeto de |a presente licitacion, de acuerdo al punto
9.4 de las bases.

G) Carta en papel membretado def licitante bajo
protesta de decir verdad, que no tiene pendiente

entrega alguna con las dependencias y entidades Sl Sl gl Si
auxiliares de la Administracién publica Federal vy
Estatal.
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H) Carta en papel membretado de! licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Normas Oficiales Mexicanas (NOM-
137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos
médicos, NOM-241-SSA1-2012 buenas practicas
de fabricacion) la nomna |SQ 13485 especifico
para fabricantes de Productos Médicos de caracter
internacional, y a falta de éstas, las Normas
internacionales, o en su caso las Normas de
Referencia, asi como presentar el certificado de
calidad del pais de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimo uno de los
documentos que a continuacion se anuncian:
certificados 1SO 6 FDA 6 C.E.

Sl

]
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Si

B

T

‘Hospita 0 Wi

Pgeaby vy

Sl

1) Presentar en papel membretado de la empresa
dedlaracion de integridad bajo protesta de decir
verdad, en la que manifieste que por si mismo o a
fravés de interpdsita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos
de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condicicnes mas ventajosas con relacién a los
demas participantes, de acuerde al articulo 29
fraccidn IX de la Ley y articuto 32 fraccion V1 inciso
f del Reglamento.

Sl

Sl

Si

si

J) Carta original en papel membretado del licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a la Coordinacién de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura;
para lo cual se deberd anexar directorio telefonico
del personal técnico capacitado que dara atencién
a los equipos, especificando nombre, direccién,
namero telefénico, radio localizador.

sl

St

5l

Sl

K} Carta original en papel membretado del
licitante, donde manifieste bajo protesta de decir
verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en
materia de Registro Federal de Contribuyentes y
que han presentado en tiempo y forma, las
declaraciones det gjercicio de impuestos federales
distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tienen
adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos
federales o bien.

Sl

sl

Si

Si

L) Presentar documento que acredite el
cumplimiento de sus obtigaciones en materia de
saguridad social {copia del Gltimo pago del entero).
En el caso de personas fisicas deberan manifestar
bajo protesta de decir verdad que no tienen
persanal a suU servicio.

sl

Si

Sl

St

M} Carta en papel membretado del licitante
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
los precios que se presentan en su propuesta
econdmica no se cotizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de disciminacidon de precios o
subsidios.

51

51

]|

S

N)y Carta en papel membretadc en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracion de Licitacion publica internacional bajo
la cobertura de Tratados {(5.2.1 vy 5.2.2) (Anexo 2 y
3 de las presentes bases)

sl

Sl

sl

il
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0) Carta compromiso en papel membretado del
licitante en la gue manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregara los bienes conforme a lo que Sl Y Si Sl
establecen los puntos del 41, 11.1., al 11.12. de |a
presente convocatoria.

P) Carta original v en papel membretado
indicando que los bienes ofertados cumplen con Ta
norma oficial mexicana NOM137-5SA1-2008
Etiguetade de dispositivos meédices, En caso de Si S Sl Sl
eguipos de importacién deberan de cumplir con las ey
normas de origen, y para ambos casos deberan de
anexar certificados de calidad ISO 13485, J

Q) Copia legible del Registro Sanitario vigente,
conforme a lo establecido en el articulo 376 de la St =1 Sl Sl
Ley General de Salud.

R) Caria en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgar sin costo adicional para €l Hospital del Nifio
Morelense una garantia de fabricacion per un afio ~
con cobertura amplia para todos los bienes, contra S| sl sl 8| )
viclos ocultos, defectos de fabricacion o cualquier
dafio que presenten, en el lugar de instalacién de
lps equipos, la cual debera entregar e! Hospital del
Nifio Morelense por escrito debidamente firmada
por su representante legal. -
8) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgard sin costo alguno para el Hospital, dos
servicios (uno cada seis meses) de mantenimiento
preventivo por afio, por personal calificado durante Sl sl Sl Sl
el periodo de un afo; asi mismo, a dar servicio da
mantenimiento correctivo en caso de defecto de
fabrica y reparar cualguier falla que tuviere el bien
en el iugar de instalacidon del mismo.

T} Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta
con la existencia suficiente de refacciones, de
instimes y de partes necesarias, para mantener en Sl S Sl Sl
buen estado fos bienes; asl como que no se
dejaran de fabricar refacciones, consumibles y
accesorios por un tiempo de 5 afios.

U) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
cumple con el grado del contenido nacional en caso Sl NIA Sl N/A \é\

de que los bienes sean de fabricacién nacional.

A) Propuesta técnica detallada de los bienes que
Sl ‘ Sl Sl 1
se ofartan conforme al Anexo 1 ]
— . j J
12 ;
E'(__,—-“"j / .
! - \
/ ‘
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B) Folletos yfo catdlogos originales en fisico y
digital en idioma espafiol de cada uno de los
renglones que oferte o bien con su traduccion en
caso de que no estén en idioma espafiol. Estos
deberan ser completos.
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Sl

Sl
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e nae

Sl

C) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad gue conoce la Ley de
Adquisiciones, Amendamientos y Servicios del
Sector Pabico y su Reglamento, asi como de estar
conforme con el contenido de las presentes Bases.

Sl

Sl

Sl

]

D) Carta compromisc en papel membretado del
licitante an e que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con la capacidad de
distribucion de forma total y oportuna de los bienes
que integren su propuesta conforme al punto 11.2
y el Anexo Técnico 1

Sl

]|

Sl

St

E) Carta original del licitante en que declare bajo
protesta de decir verdad, que no se encuentra en
alguno de los supuestos establecidos en los
articulos, 50 y 60 de la Ley

Si

Sl

Sl

5

F) Carta compromiso bajo protesta de decir
verdad, en papel membretado de la empresa donde
el licitante en caso de ser adjudicado, asumiré la
responsabilidad total en caso de que infrinja
patentes y marcas o viole registros de derecho de
propiedad industrial, con relacion a los bienes
objeio de la presente licitacion, de acuerdo al punto
9.4 de las bases.

Sl

Sl

Sl

Sl

G} Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, que no fiene pendiente
entrega alguna con las dependencias y entidades
auxiliares de la Administracion piblica Federal y
Estatal.

Sl

Si

Sl

]

H) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Normas Oficiales Mexicanas (NOM-
137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositives
médicos, NOM-241-SSA1-2012 buenas practicas
de fabricacidn} la norma 1SO 13485 especifico
para fabricantes de Productos Médicos de caracter
Internacional, y a falta de éslas, las Normas
Internacionales, o en su case las Normas de
Referencia, asi como presentar el certificado de
calidad del pais de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimo unc de los
documentos que a continuacion se anuncian:
certificados ISO 6 FDA G C.E.

Sl

Sl

Si

5i

I} Presentar en papel membretado de la empresa
declaracién de integridad bajo protesta de decir
verdad, en la que manifieste que por si mismo o a
fravés de interpdsita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos
de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u otros aspectos que otorguen
condicionaes mas ventajosas con relacidon a los
demas participantes, de acuerdo al articylo 29
fraccion IX de la Ley y articulo 39 fraccion VITinciso

Sl

51

Sl

St

/

rd

e

&

13
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J} Carta original en papel membretado del licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a la Coordinacién de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura;
para 1o cual se debera anexar directorio tefefonico
del personal técnico capacitado que dard atencion
a los equipos, especificando nombre, direccion,
numero telefénico, radio localizador.

Sl

Sl

Sl

Si

K) Carta original en pape! membretado del
licitante, donde manifieste bajo protesta de decir
verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en
materia de Registro Federal de Contribuyentes y
que han presentado en tiempo y forma, las
declaraciones del gjercicio de impuestos federales
distintas a las del ISAN e ISTUV y que nc tienen
adeudos fiscales firmmes a su cargo por impuestos
federales o bien.

Sl

Sl

Sl

Sl

L) Presentar documento que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social {copia del ultimo pago det entero).
En el caso de personas fisicas deberdan manifestar
hajo protesta de decir verdad que no tienen
personal a su servicio.

Sl

Sl

Sl

S

M) Carta en papel membretade del licitante
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
los precios que se presentan en su propuesta
economica no se cofizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de disciminacion de precios ©
subsidios.

Si

8l

Sl

)

N} Carta en papel membretado en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracion de Licitacién pablica internacional bajo
la cobertura de Tratados (5.2.1 y 5.2.2) (Anexo 2 y
3 de [as presentes bases)

Sl

N/A

Sl

Sl

0} Carta compromiso en papel membretado del
licitante en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregara los bienes conforme a lo que
establacen los puntos del 11,, 11.1., al 11.12. de la
presente convocatoria.

Sl

8i

Sl

Sl

P} Carta original y en papel membretado
indicande gue los bienes ofertados cumplen con la
noma  oficial mexicana NOM137-SSA1-2008
Etiquetado de dispositivos meédicos, En caso de
equipas de importacién deberan de cumplir con las
normas de origen, y para ambos casos deberan de
anexar certificados de calidad 1SO 13485.

Sl

Ll

Sl

Sl

Q@) Copia legible del Registro Sanitaro vigente,
.| conforme a lo establecido en el articulo 376 de la
Ley General de Salud.

N/A

Sl

Sl

Sl

R) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad gque
otorgar sin costo adicional para el Hospital del Nino
Morelense una garantia de fabricacion por un afio
con cobertura amplia para tedos los bienes, contra
vicios ocultos, defectos de fabricacion ¢ cualquier
dafic que presenten, en el lugar de instalacién de
los equipos, la cual deberd enfregar el Hospital del

Si

>

sl

5i

Sl

14
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Nifio Morelense por escrito debidamente firmada
por su representante legal.
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§) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgara sin costo algunoe para el Hospital, dos
servicios (uno cada seis meses) de mantenimiento
preventivo por afic, por personal calificado durante
el perioda de un afio; asi mismo, a dar servicic de
mantenimientc correctivo en casc de defecte de
fabrica y reparar cuaiquier falla que tuviere el bien
en el lugar de instalacién del mismo.

5l

Sl

St

; T

T) Carta en papel membretado del licitanie donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta
con la existencia suficiente de refacciones, de
insumos y de partes necesarias, para mantener en
buen estado los bienes; asi como Tje no se

Sl

Sl

Sl

3l

e
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E) Carta original del licitante en que declare bajo
protesta de decir verdad, que no se encuentra en
alguno de los supuestos establecidos en los
articulos, 50 y 60 de la Ley

Sl

Sl
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Sl

En

Ead

WO
&

£
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e
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Sl

F) Carta compromiso baje protesta de decir
verdad, en papel membretado de la empresa donde
el licitante en caso de ser adjudicado, asumira la
responsabilidad total en caso de que infrinja
patentes y marcas o viole registros de derecho de
propiedad industrial, con relacién a los bienes
ohjeto de la presente licitacion, de acuerdo al punto
8.4 de las bases.

Sl

Sl

sl

Sl

G) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, que no tiene pendienie
entrega alguna con las dependencias y entidades
auxiliares de la Administracion pablica Federal y
Estatal.

]|

Sl

St

sl

H) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Nomnas Oficiales Mexicanas (NOM-
137-85A1-2008, Etiguetade de dispositivos
medicos, NOM-241-SSA1-2012 puenas practicas
de fabricacidn} la noma I1SO 13485 especifico
para fabricantes de Productos Médicos de caracter
Internacional, vy a falta de éstas, las Nomas
Internacionales, o en su caso las Normas de
Referencia, asi como presentar el certificade de
calidad del pals de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimo uno de los
documentos que a continuacidn se anuncian:
certificados ISO 6 FDA 6 CE.

Sl

St

Sl

Sl

I} Presentar en papel membretadeo de la empresa
declaracién de integridad bajo protesta de decir
verdad, en !a que manifieste que por s mismo o a
través de interpésita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidoras publicos
de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u ofros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacién a los
demas participantes, de acuerde al articulo 29
fraccion IX de la Ley y articulo 39 fraccion V| inciso
f del Reglamento.

Sl

]|

|

Sl

J) Carta original en papel membretado de! licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a la Coordinacion de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura;
para lo cual se debera anexar directorio telefénico
del personal técnico capacitado que dara atencidén
a los equipos, especificando nombre, direccion,
numero telefdnico, radio localizador.

Sl

sl

Sl

51

K} Carta original en papel membretado del
licitante, donde manifieste bajo protesta de decir
verdad, que ha cumplido con sus obligaciones en
materia de Registro Federal de Contribuyentes y
gue han presentade en tiempo y forma, las
declaraciones del gjercicic de impuestos federales
distintas a las del ISAN e ISTUVY y que no tienen
adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos
federales o bien.

Sl

o

Sl

s

Sl

16
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L} Presentar documentc que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones en maleria de
seguridad social {copia del dittimo pago del entero).
En el caso de personas fisicas deberan manifestar
bajo protesta de decir verdad que n¢ lienen
personal a su servicio.

Sl

Sl
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N/A,

Paspied el o

phnreleneg

Sl

M) Carta en papel membretado del licitante
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
los precios que se presentan en su propuesta
econémica no se cotizan en condiciones de
practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o
subsidios.

sl

Si

]

]

N) Carta en papel membretado en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracion de Licitacion pubtica internacional bajo
la cobertura de Tratados (5.2.1 ¥ 5.2.2) {Anexo 2 ¥
3 de las presentes bases)

Si

Sl

N/A

sl

X
or

0) Carta compromiso en papel membretado del
licitante en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregard los bienes conforme a lo que
establecen los puntos del 11., 11.1., al 11.12. de la
presente convocatoria.

Si

Sl

Sl

sl

P) Carta original y en papel membretado
indicando que los bienes ofertados cumplen con la
norma oficial mexicana NOM137-S5A1-2008
Etiguetado de dispositives médicos, En caso de
equipos de importacion deberan de cumplir con las
normas de origen, y para ambos casos deberan de
anexar certificados de calidad 1SO 13485,

Sl

Sl

Sl

Sl

Q) Copia legible del Registro Sanitaric vigente,
conforme a lo establecido en el articulo 376 de la
Ley General de Salud.

Sl

Sl

Sl

51

R} Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otargar sin costo adicional para el Hospital del Nifio
Morelense una garantia de fabricacion por un afo
con cobertura amplia para todos los bienes, contra
vicios ocultos, defectos de fabricaciéon o cualquier
dafio que presenten, en el lugar de instalacion de
los equipos, fa cual debera entregar el Hospital del
Nifio Morelense por escrito debidamente firmada
por su representante tegai.

Sl

Sl

3|

Sl

8) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
otorgara sin cosio alguno para el Hospital, dos
servicios {uno cada seis meses) de mantenimiento
preveniivo por afio, por personal calificade durante
el pericdo de un afo; asi mismo, a dar servicio de
mantenimiento correctivo en caso de defecto de
fabrica y reparar cualquier falla que tuviere el bien
en el lugar de instalacion del mismo.

Sl

St

5|

Sl

T) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta
con la existencia suficiente de refacciones, de
insumos y de partes necesarias, para mantener en
buen estado los bienes; asi como gue no se
dejaran de fabricar refacciones, consumibles y
accesorios por un tiempo de 5 afios.

Sl

Sl

3l

Sl

=
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U) Carta en papel membretado del lcitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que
cumple con el grado del contenide nacional en caso
de que los bienes sean de fabricacidn nacional.

Sl N/A Si

P T DA
g @{v
i ) I 49
é&ﬁ . §¢

Hispiiad dol H

et

A) Propuesta técnica detallada de los bienes que
se ofertan conforme al Anexo 1

3l St Si

St

B} Folletos y/o catalogos originales en fisico y
digital en idioma espafiol de cada uno de los
renglones que oferte 0 bien con su fraduccion en Sl Si Si
caso de que no estén en idioma espafiol. Estos
deberan ser completos.

Sl

C}  Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad que conoce la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sl St Sl
Sector PGbico y su Reglamento, asi como de estar
conforme con el contenido de las presentes Bases.

Sl

D) Carta compromiso en papel membretado del
licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, que cuenta con la capacidad de
distribucion de forma total y oportuna de los bienes
que integren su propuesta conforme al punto 11.2
y el Anexo Técnico 1

Sl Sl Si

Sl

E} Carta original del licitante en que declare bajo
protesta de decir verdad, que no se encuenira en g 5| sl
aiguno de fos supuestos establecidos en los
articulos, 50 y 60 de la Ley

Sl

F) Carta compromiso bajo protesta de decir
verdad, en papel membretado de la empresa donde
el licitante en caso de ser adjudicado, asumira la
responsabilidad fotal en caso de que infrinja S| S| si
patentes y marcas o viole registros de derecho de
propiedad industrial, con relacidn a los bienes
objeto de la presente licitacién, de acuerdo al punto
9.4 de las bases.

sl

G) Carta en papel membretado del ficitante bajo
protesta de decir verdad, que no fiene pendiente
entrega alguna con las dependencias y entidades 8l ]| 8l
auxiliares de la Administracién publica Federal v

Estatal. /

S

£
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H} Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Nomnas Oficiales Mexicanas (NOM-
137-85A1-2008, Etiquetado de dispositivos
médicos, NOM-241-8SSA1-2012 buenas practicas
de fabricacidn} la norma |SO 13485 especifico
para fabricantes de Productos Médicos de caracter S| 8| s si
Internacional, y a falta de éstas, las Normas
Internacionales, o en su caso las Normas de
Referencia, asi como presentar el certificado de
calidad del pais de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimo une de los
documentos que a continuacién se anuncian:
certificados IS0 6 FDA 6 C.E.
1) Presentar en papel membratado de la empresa . )é?
declaracién de integridad bajo protesta de decir
verdad, en la que manifieste que por si mismo 0 a
fravés de interpdsita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos
de |la dependencia o entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultade del
procedimiento, u olfros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con retacién a los
demas participantes, de acuerdo al articulo 29
fraccidn IX de la Ley y articulo 39 fraccidn VI inciso
f del Reglamento.
J) Carta original en papel membretado del licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a la Coordinacion de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura;
para lo cual se deberd anexar directorio telefénico
del personal técnico capacitado que dara atencion
a los equipos, especificando nombre, direccion,
numero telefénico, radio localizador.
K) Carta original en papei membretado del
licitante, donde manifieste bajo protesta de decir
verdad, que ha cumplido ¢on sus obligaciones en
materia de Registro Federal de Contribuyentes y
que han presentadc en tiempo y forma, las Sl Sl Sk Sl
declaraciones del gjercicio de impuestos federales
distintas a las del ISAN e ISTUV y que no tienen
adeudos fiscales firmes a su carge por impuestos
federales o bien.
L) Presentar documento que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social (copia del Uitimo pago del entero).
En el casc de personas fisicas deberan manifestar
bajo protesta de decir verdad que no tienen
personal a su servicio.
M) Carta en papel membretado del licitante
donde manifieste bajo protesta de decir verdad que
los precios que se presentan en su propuesta
econdmica no se cotizan en condiciones de Sl Sl Sl Sl
practicas desleales de comercio internacional en su
modalidad de discriminacion de precios o
subsidios.
N} Carta en papel membretado en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracién de Licitacion publica internacional bajo Sl Sl sl sl \\
5,

Sl Sl Sl Sl

Sl Sl Sl St

] N/A Si ]|

la cobertura de Tratados (5.2.1 y 5.2.2) (Anexo 2 y
3 de las presentes bases}

—E e : 19 \j -
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0} Carta compromiso en papel membretado del
licitante en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregara los bienes conforme a o que Sl Sl S Sl
astablecan los puntos del 11., 11.1., al 11.12. de [a
presente convocatoria.

P) Carta original y en papel membretado
indicando que los bienes ofertados cumplen con la
norma oficial mexicana NOM137-SSA1-2008
Etiqguetado de dispositivos médicos, En caso de S Si Sl Sl
equipos de importacién deberdan de cumplir con las
normas de origen, y para ambos casos deberdn de
anexar certificados de calidad 1SO 13485.

Q) Copia legible del Registre Sanitario vigente,
conforme a lo establecido en el articulo 376 de la Sl St N/A Sl
Ley General de Salud.

R) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que

con cobertura ampfia para todos los bienes, contra
vicios ocultes, defectos de fabricacidn o cualquier
dafio que presenten, en el lugar de instalacién da
los equipos, la cual debera entregar el Hospital del
Nifio Morelense por escrito debidamente firmada
por su representante fegal.

Sl Sl Sl Sl

otorgar sin costo adicional para el Hospita! del Nifio :
Morelense una garantia de fabricacion por un afio ‘_}.ﬁ
P

8} Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad gque
otorgara sin costo algunc para el Hospital, dos
servicios (uno cada seis meses) de mantenimiento
preventivo por ano, por personal calificado durante Sl Sl Sl Si
el periodo de un afio; asi misme, a dar servicio de
mantenimiento corrective en caso de defecto de
fabrica y reparar cualquier falla que tuviere el bien
en el lugar de instalacion del mismo.

T) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cuema
con la existencia suficiente de refacciones, de
insumos y de partes necesarias, para mantener en Sl Sl Sl Sl
buen estado los bienes; asi como que no se
dejaran de fabricar refacciones, consumibles y
accesorios por un tiempo de 5 afios.

U} Carta en papel membretado del licitante donde

de que los bienes sean de fabricacién nacional.

manifieste bajo protesta de decir verdad que .
cumple con el grado del contenido nacional en caso sl NiA NIA St R\
,

A) Propussta téonica detallada de los bienes que
se ofertan conforme al Anexo 1

L
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B) Folletos y/o catdlogos originales en fisico y
digitat en idioma espafiol de cada uno de los
renglones que oferte o bien con su traduccidn en
caso de gue no estén en idioma espahol. Estos
deberan ser completos.
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C) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad que conoce la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pulhico y su Reglamento, asi como de estar conforme
con el contenido de las presentes Bases.

Sl

D) Carta compromiso en papel membretado del
licitante en el que manifiesta bajo protesta de decir
verdad, que cuenta c¢on la capacidad de distribucion
de forma total y oportuna de los bienes que integren
su propuesta conforme al punto 11.2 y el Anexo
Técnico 1

3l

E) Carta original del licitante en que declare bajo
protesta de decir verdad, que no se encuentra en
alguno de los supuestos establecidos en los articulos,
50y 60 dela Ley

Sl

F) Carta compromiso bajo protesta de decir verdad,
en papel membretado de {a empresa donde sl
licitante en caso de ser adjudicado, asumira la
responsabilidad total en casoc de que infrinja patentes
y marcas ¢ viole registros de derecho de propiedad
industrial, con relacion a los bienes objeto de la
presente licitacion, de acuerdo al punto 9.4 de las
bases.

Si

G) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, gue no tiene pendiente
entrega alguna con las dependencias y entidades
auxiliares de la Administracion plblica Federal y
Estatal.

Sl

H) Carta en papel membretado del licitante bajo
protesta de decir verdad, donde manifiesta que
cumple con Normas Oficiales Mexicanas (NOM-137-
SSA1-2008, Etiguetado de dispositivos médicos,
NOM-241-S8A1-2012 huenas practicas de
fabricacién) la norma 1SO 13485 especifico para
fabricantes de FProductos Médicos de caracter
Intemacional, y a falta de éstas, las Nommas
Intemacionales, © en su caso las Normas de
Referencia, asi como presentar el cerificado de
calidad del pais de origen en copia simple, vigente,
legible y completa de minimo uno de los documentos
que a continuacién se anuncian: certificados SO 6
FDA & C.E.

Sl

I} Presentar en papel membretado de la empresa
declaracién de integridad bajo protesta de decir
verdad, en la que manifieste que por si mismo o a
través de interpdsita persona se abstendra de
adoptar conductas para que los servidores publicos
de la dependencia 0 entidad, induzcan o alteren las
evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento, u ofros aspectos que otorguen
condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes, de acuerdo al articulo 29 fraceion IX de
la_Ley y articulo 39 fraccidn VI inciso f del

B A
@t’; ;ﬁ? {
RN
iaspival dul Hibo
Bbratings
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Reglamento.
J} Carta original en papel membretado del licitante
donde se compromete a entregar el calendario de
mantenimientos preventivos, a !a Coordinacion de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura; Sl
para lo cual se debera anexar directorio telefénico del o
personal técnico capacitado que dara atencién a los %)

equipos, especificando nombre, direccian, nOmero
telefénico, radio localizador.

K) Carta original en papel membretade del licitante,
donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que
ha cumplido con sus obligaciones en materia de
Registro Federal de Contribuyentes y que han sl
presentado en tiempo v forma, las declaraciones del
gjercicio de impuestos federales distintas a las del
ISAN e ISTUV y que no tienen adeudos fiscales
firmes a su cargo por impuestos federales o bien.

L) Presentar documentc que acredite el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de
seguridad social {copla del Ultimo page del entero). sl
En el caso de personas fisicas deberan manifestar
bajo protesta de decir verdad que no tienen personal
a su servicio.

M} Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que los
precios gue se presentan en su propuesta econémica S|
ng se cotizan en condiciones de practicas desleales
de comercic internacional en su modalidad de
discriminacion de precios o subsidios.

N} Carta en papel membretado en la cual
manifiesta que cumple con las reglas para la
celebracion de Licitacion publica internacional bajo fa NiA
cobertura de Tratados (5.2.1 y 5.2.2) (Anexo 2 y 3 de
las presentes bases)

Q) Carta compromiso en papel membretado def
licitante en la que manifieste bajo protesta de decir
verdad, que entregard los bienes conforme a lo que Sl
establecen los puntos del 11, 11.1,, al 11.12. de la
presente convocatoria,

P} Carta original y en papet membretado indicando
que los bienes ofertados cumplen con la norma oficial
mexicana NOM137-SSA1-2008 Etiquetado de
dispositivos médicos, En caso de equipos de Sl
importacion deberan de cumplir con las normas de
origen, y para ambos casos deberin de anexar
certificados de calidad ISQ 13485,

Q) Copia legible del Regisiro Sanitario vigente,
conforme a lo establecido en el articulo 376 de b Ley
General de Salud.

e,

22
N

z./



£ oy @
iL { Secretaria NOTIFICACION DE FALLO LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL i‘ﬁz i i
MORELOSE 20 salyd PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NUMERO &

e LA-917038987-T5-2015, REFERENTE A LA e e

ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO

R) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que otorgar
sin costo adicional para el Hospital del Nifo
Morelense una garantia de fabricacién por un afio
con cobertura amplia para todos los bienes, contra
vicios ocultos, defectos de fabricacion o cualquier
dafio que presenten, en el lugar de instalacién de los
equipos, la cual debera entregar el Hospital dei Nifio
Morelense por escrito debidamente firmada por su
representante legal.

8) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que otorgara
sin costo alguno para el Mospital, dos servicios {uno
cada seis meses) de mantenimiento preventivo por
afio, por personal calificado durante el periodo de un Sl
afio; asi mismo, a dar servicio de mantenimiento
corractivo en caso de defecto de fabrica y reparar
cualgquier falla que tuviere el hien en el lugar de

instalacién del mismo. -: %
T) Carta en papel membretado del licitante donde

manifieste bajo protesta de decir verdad que cuenta
con la existencia suficiente de refacciones, de
insumos y de partes necesarias, para mantener en Sl
buen estado los bienes; asi como que no se dejaran
de fabricar refacciones, consumibles y accesarios por
un tiempo de 5 afos.

Si

U) Carta en papel membretado del licitante donde
manifieste bajo protesta de decir verdad que cumple N/A
con el grado del contenido nacional en caso de que
los bienes sean de fabricacién nacional. 0

Acto seguido, y con fundamento en el articulo 47 pendltimo parrafe del Reglamento de la Ley, se
omite la lectura de los precios unitarios de cada una de las partidas, indicando solo los importes
totales de cada proposicidn, como se consigna a continuacion:

Propuesta econdmica

1 CORPORATIVO ELVAN DE MEXICO S.A. DE C.V.

9 CUNA DE CALOR RADIANTE 110,000.00 17,600.00
TOTAL

-

127,600.00
127,600.00

&

&~

CENTRAL DE MONITOREO PARA ' ) o
e e 1 $ 1100,00000| §  176,000.00 1,276,000.00 7>

TOTAL 1,276,000.00

-2
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9 | CUNA DE CALOR RADIANTE | 1 |3 98.400.00 | § 15,744.00| $  114,144.00
TOTAL $  114,144.00

4 DISTRIBUIDORA EDIGAN S.A. DE C.V.

CENTRAL DE MONITOREQ PARA
6 |SEaTaLDE 1 $ 180550000 | §  288,880.00| §  2,094,380.00 .
7 | CAMILLA DE TRASLADO 1 $ 21037500 § 3510000 | $  254.475.00 .
9 | CUNA DE CALOR RADIANTE 1 $  252.00000| § 4032000 | $  292.320.00
SABANA TERMICA CON AIRE
10 |ontng 1 $  110,02225| § 17,603.56 | §  127.625.81
TOTAL §  2.768.800.81

5 DISTRIBUCIONES ANRO S.A. DE C.V.

B
144,884.00
144,884.00

SN e e
124,900.00 19,984.00

TOTAL §

A X a2 sl e e i i e
7 CAMILLA DE TRASLADO 1 $ 189,900.00 | § 30,38400 | & 220,284.00
TOTAL § 220,284.00

RAL DE MONITOREO PARA

CENT

6 | SEiS CAMAS 1 $ 195000000 $  312,000.00| § 2,262,000.00
SABANA TERMICA CON AIRE

10 | CALIENTE $  58690.00| $ 939040 | $§  68,080.40

TOTAL §  2,330,080.40

B VIASIS S A DECV.

¢

15,445.62 | §

7 CAMILLA DE TRASLADO ' 96,535.14 | § 111,980.76
g CUNA DE CALOR RADIANTE 1 $ 26744980 | § 42,791.88| § 310,241.87
TOTAL § 422,222.63

g FARMACEUTICA ALTHOS S.A.DE C.V.

At 73 st
CTROESTIMULADOR
PORTATIL

P
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UNIDADES DE ESTOMATOLOGIA
5 | o OBULG M ECRADS 2 $  47055005| $  150576.02| §  1.091,676.12
SABANA TERMICA CON AIRE ‘
10 | Qe 1 $  84,99375| $ 1369900 §  98,502.75

TOTAL §  1,197,430.31

10 B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S.A.P.IDE C.V.

49,658.10 360,021.25 |
TOTAL $ 36002125

DERMATOMO

11 PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y LABORATORIO S A.DECV.

VISUALIZADOR DE VENAS 97,360.00 | 5,
MICROTOMO PARA CORTES DE

4 | BATATIA 2 $ 61411000 $ 19651520 | $  1,424,735.20
UNIDADES DE ESTOMATOLOGIA

5 OON MODULG IR aRADD 2 $  M270100|$ 14166432 | $  1.027.066.32

TOTAL §  2,564,739.12

12 MULTISERVICIOS DE LABORATORIO S.A.DE C.V.

MICROTOMO PARA CORTES

DE PARAFINA 2 $ 346,032.00 | 110,730.24 | $ 802,794.24

TOTAL § §02,794.24

13 INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V.

5 -

CAMILLA DE TRASLADO

$ 162,000.00 | § 25,920.00 | §$ 187,920.00

TOTAL § 187,920.00

14 ENDOFAJ MEDICAL S.A. DEC.V.

§
!
\
EQUIPO DE VIDEO-
2 | ARINGOSCOPIA 1 § 87843700 140,549.92 | $  1,018,986.92 /X(»
DERMATOMO 1 $ 29904000 [$\ 4799040 $  347,830.40 A
, \\’Y/ TOTAL § 1366917.32
T 45 DURUX S.A. DE C.V. \

25
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skl

i 33‘ i 24
CENTRAL DE MONITOREO PARA
SEIS CAMAS

53 chih 1

$ 1,748,00000; § 279,680.00 ( §

2,027,680.00

TOTAL §  2,027,680.00

16 TECNOLOGIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.

g g i bidiiad b o i
CENTRAL DE MONITOREO PARA 1 $ 274857800| $  430,77248| §  3,188,350.48

SEIS CAMAS

TOTAL $  3,188,350.48

%

17 HOSPITECNICA S.A. DE C.V.

MICROTOMO PARA CORTES DE
PARAFINA

2 $ 319,372.00 | $ 102,199.04 | § 740,943.04

TOTAL § 740,943.04

18 HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V.

2
CENTRAL DE MONITOREQ PARA
SEIS CAMAS

1,959,000.00 § 313,440.00 | §  2,272,440.00

TOTAL §  2,272,440.00

1¢ MEDI CORE S.A. DE C.V.

g | CENTRAL DE MONITOREO PARA 1 $  620,000.00 | § 99,200.00| $ 71920000 €
SEIS CAMAS N
9 | CUNA DE CALOR RADIANTE 1 $ 16500000 2640000 | $ _ 191,400.00
TOTAL §  910,600.00 “\‘é&

20 BIOMEDIKAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V.

CENTRAL DE MONITOREO PARA |
. 405.00
6 1 3EIS CAMAS 1 m$ 548,625.00 | $ 87,780.00| $  636,405.0
7 | CAMILLA DE TRASLADO 1 /% 22655518 § 3624883 | §  262,804.01
9 | CUNA DE CALOR RADIANTE 1 [ | 179850000 §  287,760.00 | §  2,086,260.00
s f o TOTAL $  2,985,469.01
26
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21 CORINDAL S.A.DE C.V.

UNIDADES DE ESTOMATOLOGIA
CON MODULO INTEGRADD

219,000.00 | $ 70,080.00 508,080.00

TOTAL § 508,080.00

22 INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S.A.DEC. V.

i
34,150.08] § 247,588.08

TOTAL § 247,588.08

23 BIORIHLUZ 5.A. DE C.V.

79,966.00 12,794.56 92,760.56

TOTAL

©§3

92,760.56

92,381.30 669,836.90

TOTAL % 669,836.90

CENTRAL DE MONITOREO PARA
SEIS CAMAS

1,414,659.00 226,345.44 1,641,004.44

TOTAL $  1,641,004.44

ANALISIS DE LAS PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS.

Una vez recibidas las proposiciones de los participantes que cumplen de manera cuantitativa con
los requisitos establecidos en las bases, se procedié a realizar la evaluacion de acuerdo al numeral
20 de las bases, criterios que se aplicaran para las evaluaciones y al Articulo 36 segundo parrafo y
36 bis fraccidn lll de la Ley v 51 del Reglamento.

Como resultado de dicha revision, la Coordinacion de Area de Recursos Materiales y Control
Patrimonial, verificod la documentacion legal y econdmica, solicitada en las Bases correspondientes
a esta licitacion, tal como lo sefiala el numeral 14 referente a la acreditacion de la existencia y
ML/ﬁErsonalidad juridica del participante, al numeral 16 d& la.integracion de la proposicion técnica, ‘\\:\J\
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numeral 17 integracion de la propuesta econémica y presentacién de documentos del participante
en todos sus incisos, cuyo contenido fue analizado detalladamente, para verificar que retinen los
requisitos que se establecieron en |las Bases de esta Licitacion y en la Junta de Aclaraciones
celebrada el dia 25 de junio de 2015, por o que posterior a este evento la Coordinacion de Area de
Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura, procedio al analisis detallado de las propuestas
técnicas aceptadas, aplicando los criterios especificados en las bases y en la Junta de

Aclaraciones.
DICTAMEN TECNICO ;

Mediante el oficio No. HNM/DDA/CACMI/050/2015, de fecha 23 de julio del 2015, emitido por la
Coordinacion de Area de Conservacion y Mantenimiento de Infraestructura, se emite el presente
dictamen técnico:

1. Que la Empresa denominada CORPORATIVO ELVAN DE MEXICO S.A. DE C.v,,
presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion
ofertando la siguiente partida N°8.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 9 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto 2.10. No cumple, (Manual
pag. 12 y 13) describe el modo
/f:// automatico o servocontrolado
ajustable con rango de 34°C a
37.5°C en incrementos de 0.1°C,
ademas que en (manual de
usuario pag. 19) menciona que
para la configuracién de
temperatura en e modo
automatico se realiza en| Nocumple
incrementos de 1°C desde 26
hasta 38°C.
Punto 2.12. No cumple, no se
oferta la caracteristica de que las
alarmas sean pricrizadas o en
rampa en la propuesta técnica.
Punto 2.19. No cumple, no

Punto 210 Con control de
temperatura automatico,
servocontrolade o confrgl de la
temperatura del paciente dentro del
rango de 34 a 38°. Resolucion de la
temperatura de 0.1°C.

Punto 2.12 Alarmas auditivas vy
visuales priorizadas o en rampa.
Punto 2.19 Charola porta chasis o
porta cartucho de rayos x
interconstruida.

of charola porta chasis
intergostruida, oferta charola
ort chasis pero no

28
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intercostruida en la propuesta
técnica, pero la literatura
proporcionada por el proveedor
solo marca porta chasis. (Manual
de usuario pag. 42).

Dictamen: No se acepia; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convocantg; io anterior en base a o dispuesio por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

202 Los criterios que se aplicardn para evaluar los aspectos legales, técnicos y
scondmicos seran: %

A. Serdn evaluados los aspectos legales, técnicos v de solvencia econdmica de conformidad
a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a
los aspeclos administrativos a que se refiere el punto 16.2., vy cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocaioria,
tomando en consideracion la documentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1 Se dara por desechada ias proposiciones de los licitantes gue incurran en cualquiera de los
Siguientes casos:

A) 8i no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuesias sean cmisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefialade en la convocatoria de esta licitacidn o de sus anexos, asf como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefiatado por el Articulo 29, fraccién XV de la Ley.

2. Que la Empresa denominada CASA PLARRE S.A. DE C.V., present6 en tiempo y forma
las propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando la siguiente partida N°6.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 6 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto 214 Se solicita con|Punto 2.1.4. No cumple, en el
despliegue simultdneo de al menos 2 |catdlogo 1 pag. 4, muestra
curvas de cada paciente o 31 curvas |imagen y se especifica que la

en total como minimo. | central para 16 monitores solo| No cumple
Punto 21.7 Se solicita con|puede ofrecer una curva por
Almacenamiento de evenios o iente y solo para 8 camas se
alarmas. e ofrecer las dos curvas que
-
e »
-
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Punte 2.1.8 Se solicita con historial
de alarmas con almacenamiento y
despliegue del trazo que genera la
alarma.

Punto2.2.15.10 Se solicita con disefo
que permita al equipo ser usado como
moenitor de transporte y monitor de
cabecera.
Junta de
Preguntas de Compaiiia
Internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. Pag. 42: "Se acepta que
el monitor ofertado mediante un juego
de 5 electrodos estandar tenga la
capacidad de visualizar hasta 12
derivaciones estandar de eco de
forma simultdnea en una pantalla”. Se
contesto gue "se acepta."
Preguntas de Compaiiia
internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. Pag. 43: "Se acepta que
el monitor a ofertar cuente con la
funcion de congelar las ondas
fisiologicas para poder revisar al
menos 20 segundos de la curva con
la finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles
sucesos ocurridos en la
monitorizacion que no haya visto". Se
contestod que "sa acepta.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de CV. Pag. 52,
Pregunta  8:" ¢ Requieren la
capacidad a futuro de ia central de
poder comunicarse con las demas
centrales del hospital?”. Se contesto:
"Es correcto, ya que todas seran
conectadas en un futuro al expediente
electrénico”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 9: "Ya gque estan solicitando
cable de 10 puntas para el caso de
requerir el despliegue simultaneo de
las 12 derivaciones, y consigerando
que en esos casos el cabld de 10
puntas es complicada su corrgeta
colocacion, creemos que /segra
necesario el contar con la fundon de

aclaraciones

M

F
/(:‘z;,/

s piden.
Punto 2.1.7 No cumple, no se
menciona que el
almacenamiento pueda darse
para las 16 camas (punto 2.1.2
de las especificaciones técnicas
solicitadas), como minimo, solo
se especifica para 8 camas.
(hoja técnica 1, pag. 2)
Punto 2.1.8. No cumple, se
oferta en la propuesta técnica,
pero se ofrece para los
monitores de cabecera (manual
2 pag. 5.10), y para la central, el
despliegue del trazo que genera
la alarma, no se menciona ni se
cuenta con esa caracteristica
(hoja técnica 1, pag. 2).
Punto 2.2.15.10. No cumple, no
se ve en la imagen que se pueda
gcupar como transporte, ni se
menciona en las referencias ni
en la literatura que proporciona
el proveedor. {catalogo 2, pag.

1,3)

Preguntas de Compania
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V.
Pag. 42: No se oferta.
Preguntas de Compaiiia

Internacional de

Distribuciones, S.A. de C.V.
Pdg. 43: No se oferia
Pregunta de Healthcare

systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 12: No
se oferta.
Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 13: No
se oferta.
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despliegue de las 12 derivaciones de
manera simultdnea, también con un
cable de 5 puntas para el caso de
monitorizacion de paciente pediatrico
es correcto?. Favor de aclarar." se
contesté: "Es correcto, el cable de
paciente de 10 puntas para las 12
derivaciones se utitiza en pacientes
adolecentes o pediatricos de mas de
20kg de peso, para los menores a
este peso aplica el cable de cinco
puntas.”

Pregunta de Healthcare systems de
Mexico, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 12: ";Requieren del
despliegue dei valor numérico de la
perfusién?” se contestd: "Si se
requiere”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.\V. Pag. 52,
pregunta 13: ";La medicién de spo2
debera realizar |la medicion aln en
pacientes con baja perfusion, es
coirecto?". Se contestd: "Es correcto.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 54,
pregunta 21:"En caso de ofertar
monitor modular, jlos méddulos
deberan ser compatibles con el resto
de la base instalada de monitores, es
correcto?". Se contestd: "Es correcto."

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 54, pregunta 21: No
se oferta

20. Criterios que se aplicardn para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

20.2

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convecante; lo anterior en base a o dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

Los criterics que se aplicardn para evaluar los aspectos legales,
scondmicos seran;

A. Seran evaluados (os aspectos legales, téenicos v de solvencia econdmica de conformidad

& lo siguienie:

o

2} Tecnica.- Sera evaluada mediante el examen de la documeniacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas regaeridas de conformidad a esta convosatoria,
tomandeo en consideracién la documentacion ¢ informacién presentada.

o

técnicos v
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22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1 Se dara por desechada Jas proposiciones de los licitanies que incurran en cualguiera de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los terminos v requisitos especificades o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la iotalidad de los documentos que se
hayan sefialado en |a convocatoria de esta licitacion o de sus anexos, asi como los gue se
deriven del Acfo de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvenciz de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 29, fraccidn XV de la Ley.

3. Que la Empresa denominada COMPANIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A.
DE C.V., presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente
licitacion ofertando la siguiente partida N°9.

Una vez analizadas las propuestas técnicas,
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

se concluye que la PARTIDA No 9

4. Que la Empresa denominada DISTRIBUIDORA EDIGAN S.A. DE C.V., presenté en
tiempo vy forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacidon ofertando las
siguientes partidas N°6,7.9y 10.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la(s) PARTIDA(S) No 7 ¥ \
10 CUMPLEN v la(s) PARTIDA(S) No 6 y 9 NO CUMPLEN técnicamente con lo
solicitado:

Punto 2,

simultaneo de al menos 2 curvas por
paciente o 31 curvas en total como
minimao.

Punto 2.1.14 Se solicita capacidad de
visualizacion de los parametros y

referencia marca ocho camas
con dos curvas cada una o 16

camas con una curva
{Instrucciones de uso de infinita
Centralstation VG1 pag. 65); en

%

| alarmas entre los monitores de signos |el punto 2.1.2 se pide con
= vitales que integran la central. |capacidad de conectar 16
Punto 221 Se solicita monitor| monitores de signos vitales como
configurado o modular con pantalia de | minimo. No cumple
10 pulgadas como minimo. | Punto 21.14. No cumple, la ,
Junta de aclaraciones | caracteristica mencionada hace i
Preguntas de Compaiiia |referencia a visualizacion de by
Internacional de Distribuciones,!parametros y alarmas de I e
S.A. de C.V. 43: "Se acepta que el | monitores en la central de \ {! /
6 monitor a ofertar cuente con lalmonitoreo, pero no  entre
funcibn de congelar las ondas | monitores de signos que integran A :
fisiolégicas para poder revisar la central, como se solicitd. Pl
menos 20 segundos de fa curvafcor | (instrucciones de uso de infinity
d ’ 2
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la finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles

sucesos ocurridos en la
monitorizacion que no haya visto". Se
contestd "que se acepta.”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 8: "¢ Requieren la
capacidad a futuro de la central de
poder comunicarse con las demas
centrales del hospital?". Se contestd:
"Es correcto, ya que todas seran
conectadas en un futuro al expediente
electronico”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de CV. Pag. 52,
pregunta 12: ";Requieren del
despliegue del valor numérico de la
perfusién?”. Se contestd: "Si se
requiere”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 13: "La medicion de spo2
debera realizar la medicidén adn en
pacientes con baja perfusién, ;es
correcto?". Se contestd: "Es correcto.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C\V. Pag. 54,
pregunta 21: "En casc de ofertar
monitor modular, [os moddulos
deberan ser compatibles con el resto
de la base instalada de monitores,
jes correcto?'. se contestd: “Es
correcta”.

Centraistation VG1 pag. 71,
101).

Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V. 42:
No se oferta
Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V. 43;
No se oferta
Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de Meéxico, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 12: No
se oferta.
Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 13: No
se oferta.
Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 54, pregunta 21: No
se oferta

Punto 2.10 Se solicita con control de
temperatura automatico,
servoconirolado o control de la
temperatura del paciente dentro de 34
a 38°c con resolucion de [a

temperatura de 0.1°C.
Punto 2.16 Se solicita con posibilidad
de dar trendelembur y

contratrendelemburg o trendelemburg
inverso, o inclinacion de la cuna, con
un angulo de 12 grados de inclinacién
como minimo de manera continua.
Punto 2.22 Se solicita colchdn
radiotransparente con cubierta lavable
€ impermeabie.

Punto 2.10. No cumple, en la
referencia (manual pag. 5-3)
indica que para elevar la
temperatura de 34 a 37°C en
incrementos de 0.1°C y para
elevar la temperatura fijada de
37 a 38°C no especifica la
resolucion.

Punto 2.16. No cumple, se oferta
posibilidad de inclinacion de la
cuna con un Angulo de 10
grados de inclinacion como
mipimo de manera continua.
{ Fa\ual de intrusiones pag. 2-
18)

No cumple

S,

-
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Punto 2.22. No cumple en la
referencia no se especifica ni
menciona que sea
impermeable.(Anexo 1 y manual
de instrucciones pag. 2-13).

Dictamen: No se acepta; en virlud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convocante; fo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicarén para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato,

202 Llos criterios que se apHcardn para evaluar los aspectos legales, téonicos vy
economicos seramn;

A. Seran evaluados los aspectos legales. técnicos v de solvencia econdmica de conformidad
a lo siguiente;

2} Técnica.- Sera evaluada mediante el examen de ia documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere e punto 18.2., y cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas tecnicas requeridas de conformidad a esta convocaloria,
tomando en consideracidn la documentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

221 Ge dara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los ¥rmines v requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuantc a una parte ¢ |a totalidad de los documentos que se
hayan sefialado en la convocatoria de esta licitacion o de sus anexos, as/ como los que se
deriven del Acto de junia de aclaraciones, gue afeclien directamenie 2 solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a o sefalado por el Articulo 29, fraccion XV de la Lay.

5. Que la Empresa denominada DISTRIBUCIONES ANRO S.A. DE C.V., presenté en
tiempo y forma las propuestas técnicas materia de |a presente licitacion ofettando la
siguienie pariida N°9.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 9 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado: . .

e oferta

unto 2. con control 0. N
temperatura automatico, | la resolucién de temperatura de
servocontrolado o control de 1a|0.1°C, en la literatura

temperatura del paciente dentro del | proporcionada por el proveedor, | No cumple
rango de 34 a 38%. Resolucidn

lalpero en la copia del registrado
temperatura % sanitario, en la parte de
Junta de aclaraciones: | descripcion (hoja 2 de 2) dice lo
< 34
\

#
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Pregunta de Compaiiia | siguiente "cuna térmica de calor

internacional de distribuciones,
S.A. de C.V. Pag. 40. "La norma
internacional 60.601-2-21. Para cunas
de calor radiante establece en su
inciso 201.15.4.21 que cuando la
diferencia de temperatura del
paciente  con respecto a |Ia
temperatura de control se desvia en
maximo 1.0°C., se deben activar una
alarma audible y una visual, de
manera simultanea, y debe apagar el
calefactor. Por tal motive y para
garantizar la seguridad del paciente
entendemos que todos los equipos a
ofertar deberan activar sus alarmas
audibles y visuales simultdneamente
cuando la diferencia de la
temperatura  programada vy la
temperatura censada del paciente sea
maximo 1.0° C
iEs  correcto?." se contesté:” Es
correcto”

radiante para cuidados de recién
nacidos INTELEC CT-9000 es un
equipo controlado por 2
microprocesadores de alta
resolucion, regulador para
estabilizar ia temperatura del
paciente de +/- 0.2 ° C. 0 menor
a la seleccionada", lo cual no
cumple con la resolucién de
temperatura de 0.1°C como se

pide en el punto,
Pregunta de Compaiiia
internacional de
distribuciones, S.A. de C.V.

Pag. 40. No cumple, en el
manual de wusuaric y en el
catdlogo solo se especifica que
se apagara el calefactor, mas no
indica que al mismo tiempo se
activaran las alarmas visuales y
visibles. (catalogo pag. 4, y
manual pag. 14)

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con lfos requisitos solicitados por la

convocante, lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacién del contrato.

20.2

econdmicos seran:

Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legales,

técnicos vy

A. Serdn evaluados los aspectos legales, técnicos v de solvencia econdmica de conformidad
a lo siguienie:

2) Tecnica.- Serd evaluada mediante el examen de la documeantacion presentada relativa a
los aspectos administrativas a que se refiere el punto 16.2., vy cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convacatoria,
tomando en consideracién la documentacién e informacién presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

e __/ 22.1 Se dara por desechada las proposiciones de los licitantes gue incurran en cuzlguiera de los
Siguientes casos;

A) Si no se cumple con todos los termings y requisitos especificados o cuando las
te o la totalidad de los documentos que se
havan sefialado en la convocaioria de esta cit ci/én 0 de& sus anexos, asi como los que se

propuestas sean omisas en cuanio a una
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6. Que la Empresa denominada INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE
C.V., presento en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion
ofartando la siguisnie partida N°7.
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Una vez analizadas las propuestas técnicas,
CUMPLE técnicamente con lo solicitado.

Una vez analizadas las propuesias técnicas,

Punto 2.1.11 Interface de! usuario en
aspanol.

Preguntas de Compaiiia
Internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. 43: "Se acepta que €l
monitor a ofertar cuente con la
funcién de congelar las ondas
fisiolégicas para poder revisar al
menos 20 segundos de la curva con
la finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles
5UCeso0s ocurridos en la
monitorizacion que no haya visto". Se
contesto que "se acepta.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta  8: "i Requieren la
capacidad a futurc de la central de
poder comunicarse con las demas
centrales del hospital?". Se contestd:
"Es correcto, va que todas seran
conectadas en un futuro al expediente
electronico”

.| Pregunta de Healthcare systems de

pregunta 12: ";Requieren d

CUMPLE y la PARTIDA 6 NO CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto 2.1.11. No cumple, en el
catalogo no menciona que sea
en idioma espanol (cat. 1, pag. 2)
y a lo gque se hace referencia en
la literatura es al lenguaje del
manual de usuaric {(manual 1,

caratula)

Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribucicnes, S.A. de C.V. 42:
No se oferta
Preguntas de Compafiia

Internacional de

Distribuciones, S.A. de C.V. 43:
No se oferta
Pregunta de Healthcare

systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare

V. Pag. 52, pregunta 12: No

México, S.A. de CV. Pag. 5%{

despliegue del valor numérico de ja

‘%stems de Meéxico, S.A. de
5

oferta.

it

Hespitsd del Hifo
Forebete

deriven del Acto de junta de aclaraciones, gue afecten directamente ia solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por ef Articulo 28, fraccion XV de la Ley.

se concluye que la PARTIDA No 7

Que la Empresa denominada INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S. DE R.L. DE
C.V., presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion ™
ofertando |a siguiente partida N*10.

se concluye que la PARTIDA No 10

No cumple

7

agra™”
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perfusion?’. Se coniestd: "Si se
requierg”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.\V. Pag. 52,
pregunta 13: ";La medicidn de spo2
debera realizar la medicién altn en
pacientes con baja perfusion, es
correcto?". Se contestd: "Es correcto.”

Pregunta de
systems de Meéxico, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 13: No

se oferta.

Healthcare

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con ios requisitos solicitados por la

convocante; lo anterior en base a lo dispuasio por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicardn para evaluar las proposiclones y adjudicacidn del contrato.

202 Los criterios que se aplicaran para evaluar los  aspectos
econdmicos seran:

legales,

técnicos vy

A, Serdn evaluados ios aspectos leqgales, técnicos v de solvencia scondmica de conformidad
a lo siguients:

2) Técnica.~ Sera evaluada mediante el examen de ia documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punio 16.2., y cumpliendo con las
especificacionas y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad 2 esta convocatoria,

tomando en consideracion la documentacion e informacidn prasentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1 Se dara por desechada las proposiciones de 1os licitantes que incurran en cualquisra de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los ¥rminos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanio a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefiaiado en ia convocatoria de esta licitacién o de sus anexos, asi como os que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, gue afecten directamente ia solvencia de las

proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 28, fraccidn XV de la Ley.

8. Que la Empresa denominada VIASIS S.A. DE C.V., presentd en tiempo vy forma las
propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando las siguientes partidas N°7

vy 9.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la(s) PARTIDA{S)No 7y 9
NO CUMPLEN técnicamente con lo solicitado:

Punto

1.1

Se

solicita
electrohidraulica, rodable y de aftura
variable para facilitar la transportacion

camifia | Punio 1.1. No cumple, se coferta
gé\jilla hidraulica. Referenciado! No cumpie
n

el catalogo 1 padina 2.

.
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Bdreteng

del paciente con seguridad dentro del
hospital asi como fuera del mismo.
Punto 21 Se solicita con tres
secciones.

Puntos 2.2 Se solicita con capacidad
de carga de mas de 310 kg.
Punto 2.3 Se solicita peso del equipo
no mayor a 68 kg.
Punto 2.6.1 Se solicita altura maxima
de 103 cm o mayor.
Punto 2.6.2 Se solicita altura minima
de 37 cm o] mencr.
Punto 2.7 Se solicita con ruedas por
lo menos de 15 cm de diametro y dos
de grosor.
Punto 2.10 Se solicita con soportes
para tangue de oxigeno removibles.
Punto 2.12 Se solicita funcionamiento
con bateria removible.
Punto 2.13 Se solicita con indicador
de bateria y contador de horas, se
oferta camilla hidraulica.
Punto 2.15 Se solicita botones en
empufiadura para control de altura.
Punto 3.1 se solicitan dos baterias
recargables grado industrial.
Punto 3.2 Se solicita cargador
externo de baterias.

Punto 2.1. No cumple, se oferta
camilla con dos secciones.
Referenciado graficamente en
el catalogo 1 pagina 1
Puntos 2.2 No cumple, se oferta
con capacidad de carga
dinamica de 250 kg.
Referenciado en el catalogo 1

pagina 2.
Punto 2.3. No cumple, se oferta
pesc del equipo de 150kg.
Referenciado en el catalogo 1
pagina 2.
Punto 2.6.1. No cumple, Se

oferta altura maxima de 86 cm.
Referenciado en el catalogo 1
pagina 2.
Punto 2.6.2. No cumple, se
oferta altura minima de 56 cm.
Referenciado en el catalogo 1
pagina 2.
Punto 2.7. No cumple, Se
ofertan ruedas de 8 pulgadas
pero no se especifica el grosor.
En el catalogo referenciado.
Punto 2.10. No cumple, se
oferta accesorio soporte para
hala de oxigeno. Referenciado
en el catalogo 1 pagina 2.
Punto 2.12. No cumple, se
oferta camilla hidraulica y no
electrohidraulica. Referenciado

en el documento a
correspondiente & la oferta
técnica.

Punto 2.13. No cumple, Se
oferta camilla hidraulica, y no
electrohidraulica. Referenciado
en el documento a
correspondiente a la coferta
técnica.

Punto 2.15. No cumple, se
ofertan pedales |aterales para
control de altura. Referenciado
en el catalogo 1 pagina 2.
Punto 3.1 No se ofertan por ser

camilla hidraulica y no
}Iectromdraullca Referenciado
el documento a

SE
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correspondiente a la oferta
técnica,

Punto 3.2 No se oferta por ser
camilla hidraulica y no
electrohidraulica.  Referenciado
en el documento a
correspondiente a la oferta
técnica.

Punto 2.4 Se solicita con modo de
precalentamiento que se inicie de
forma automatica al encender el
sistema.

Punto 2.13 Se solicita con ajuste por
control de membrana, perila o con
medios para evitar cambios
inveluntarios en la programacion.

Punto 2.4. No cumple, se
muestra que el precalentamiento
inicia al presionar un botdn y no
de manera automética al
encender el sistema. {manual de
usuario pag. 26)
Punto 2.13. No cumple en la
referencia se marca como los
"distintos  ajustes, lecturas e
inferruptores estan dispuestos
por elementc para facilitar el
funcionamiento”, peroc no se
cuenta con los medios para
evitar cambios involuntarios en la
programacion. (Catalogo 1 pag.
2 y manual de usuario pag. 25).

No cumple

Dictamen: No se acepta; en virtud de gue no cumple con los requisitos solicitados por la
convocante; lo antetior en base a o dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicardn para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato,

202

eCONOMIicos seran:

Los criterios que se aplicarén para evaluar los aspectos legales,

técnicos y

B. Seran evaluados los aspectos legales, técnicos v de solvencia economica de conformidad
a lo siguiente:

2) Tecnica.- Serd evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punfo 16.2, y cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracién la documentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1 Se dara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguientes casos:

propuestas sean omisas en cuanio a un

#

A} i no se cumple con todos los términos v requisites especificados ¢ cuando las

arte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefialado en la convocatoria de esfa Ycitacion o de sus anexos, asi como los que se

19
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deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamenie la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a o sefialado por el Articulo 29, fraccion XV de la Ley,

9. Que la Empresa denominada FARMACEUTICA ALTHOS S.A. DE C.V, presentd en
tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando las
siguienies partidas N*1,5 y 10.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la(s) PARTIDA(S) No 1,5
Y 10 NO CUMPLEN tecnicamente con lo solicitado:

Punto 2.2. No cumple, se oferta
con corriente de estimulacion de
0 hasta 180mA. Referenciado en
el documento A correspondiente
Punto 2.2 Se solicita con corriente de | a la - oferta técnica.
estimulacion de 0 hasta 100ma +/-| Punto 2.4. No cumple, se oferta
10% con frecuencia de 1 a 120hz
1 Punto 2.4 Se solicita con frecuencias | referenciado en el documento a| Nocumple
de 1 a 150 Hz ! correspondiente a la oferta
Punto 2.5 Se solicita con ancho de|técnica
pulso de 60 a 400 microsegundos Punto 2.5 No cumple, se oferta
con ancho de pulso de 40 a 250
microsegundos referenciado en
el documento a correspondiente
a la oferta técnica
Punto 2.2. No cumple, se oferta
en la propuesta técnica, perc en
la imagen mostrada en la
Punto 2.2 Se solicita equipo con base | literatura no indica las
rodable y freno en al menos dos |caracteristicas deseables. (Folio
5 ruedas. de pagina 000115).
Punto 2.5 Se solicita con capacidad [ Punto 2.5. No cumple, no se N
- o cumple
de elevar la temperatura de forma |encuentra caracteristica deseada
; rapida (35°c en menos de un minuto). | en la literatura proporcionada por
e Punto 2.8 Se solicita ruido menor a! el ofertante.
60 decibeles. Punto 2.8. No cumple, no se
encuentra caracteristica deseada
en la literatura proporcionada por
el ofertante.
Punto 2.3. Dos piezas de mano de | Punto 2.3. No cumple, se oferta
alta velocidad. | solo una pieza de mano de alta
Punto 2.3.2. Mango de acero|velocidad. Referenciado en la
inoxidable o titanio de 2 vias. |oferta técnica.
Punto 2.11. Dos sillas, una para|Punto 2.3.2. No cumple, se Ne cumple
10 estomatélogo y una para asistentgqoferta mango con  disefio
con descansa pies, ambos czz \Esencial en version cromada de
sistema neumatico para ajuste fle|Hos vias. Referenciado en la
4 40
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altura, con rodajas, tapizados de |oferta técnica.
plastico o tela resistente y lavable. Punto 2.11.No cumple, se ofrece
solo una silla sin descansa pies.
Referenciado en la oferta
técnica.

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por ia
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar ias proposiciones y adjudicacién del contrato.

202 Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legales, técnicos vy
econdmicos seran:

B} Seran evaluados los aspectos legales, técnicos vy de solvencia econodmica de

conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera evaluada mediante &l examen de la documentacion presentada relative
los aspectos administratives a que se refiere el punto 18.2, y cumpliendo con las
especificaciones y caracleristicas ecnicas requeridas de conformidad a esta convacatoria,
tomando en consideracion la decumentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1 Se dara por desechada las proposiciories de los licitantes gue incurran en cualquiera de los
Siguientes casos,

A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanio a una parte o fa iotalidad de los documentos que se
hayan sefialade en la convocatoria de esta licitacion o de sus anexos, asi como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposicionas, de acuerdo a lo sefalado por el Articulo 29, fraccion XV de |a Ley.

10. Que la Empresa denominada B. BRAUN MEDICAL DE MEXICO S.A. P. DE C.V,,
presenté en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion
ofertando la siguiente partida N°8.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 8 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto e solicita corte preciso | Punto 2.1. No cumple, se oferta

con un grosor de 0.76mm o menor en
incrementos de 0.05 mm © menor
facilmente ajustables.
Punto 2.2 Se solicita anchura de la
placa de la hoja oscilante de 2.5 a 10
cm en incrementos de 2.5 cm.

espesor de corie ajustable de 0.2

a 1.2 mm en pasos de 1/10

{(0.1mm) referenciado en lai Nocumple

oferta técnica.
Puntp 2.2. No cumple, se oferta
anghdra de la hoja de corte de

"

P
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7.9 mm ajustable en 10 pasos de
8 mm. Referenciado en el
catalogo Aculan 3ti Dermatomo
pagina 4.

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por ia
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacién del contrato,

20.2

Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legales, téenicos vy

SCONOMICos seran:

B) Seran evaluados los aspecios legales, técnicos vy de solvencia scongmica de
conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera evaluada mediante el examen de la documentacion presentada refativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las
gspecificaciones v caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documeniacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

221

Se dard por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguientes cases:

A} Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados ¢ cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefalado en la convocatoria de esta licitacién o de sus anexos, asi como los que se
deriven de! Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente ia solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por sl Articulo 29, fraccion XV de la Ley.

11. Que la Empresa denominada PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE

CURACION Y LABORATORIO S.A. DE C.V., presentd en tiempo y forma las propuestas
técnicas materia de la presente licitacion ofertande las siguientes partidas N°3,4 y 5.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye gue la(s) PARTIDA{S)No 3y §
CUMPLEN y la PARTIDA 4 NO CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto 2.7. No cumple, se oferta
tamafio de la muestra de 60 x 60
mm. Referenciado en el
documento a correspondiente a
fa oferta. | No cumple
Punto 2.10 No cumple, se oferta
de 1 a 200 micrémetros.
Referenciado en el documento a
correspondiente a2  la oferta

Punto 2.7 Se solicita tamafio maximo
de muestra de 50x60x40 mm.
Punto 2.10. Se pide gama total de
ajuste de desbaste de 1 a 600
micrémetros

Punto 2.16 Se pide avance macro-
motorizado de 05 ]
mm/segundo |

a (; / |
X
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4 técnica
Punto 2.16. No cumple, se oferta
de 10 a 450 mm/s referenciado

en el documento a
correspondiente a la oferta
técnica

Dictamen: No se acepia; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones v adjudicacién del contrato.

20.2  Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legales, técnicos vy
economicos seran:

B) Seran evaluados fos aspecios legales. iécnicos v de solvencia econdmica de
conformidad a lo siguients:

2} Tecnica.~ Serd evaluada mediante el examen de la documentacién presentada relativa a
los aspectos administratives a que se refiere el punto 16.2, v cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de cenformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacién e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

221 Se dara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los \\

Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los férminos v requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuantc a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefialado en la convocataoria de esta licitacion o de sus anexos, asi como los que se
deriven del Aclo de junta de aclaraciones, que afecten directameante ia solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialade por el Articulo 29, fraccién XV de la Ley.

12. Que la Empresa denominada MULTISERVICIOS DE LABORATORIO S.A. DE C.V,,
presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion >,
ofertando la siguienie partida N°4.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 4 NO \
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto 2.14 Se solicita equipo con |Punto 2.14. No cumple, se oferta
cuatro modos de corte | equipo con dos modos de corte
Punto 4.1 Se solicita bote de aceite. ! manuales {convencional y| Nocumple
Junta de aclaracicnes: DBasculante) referenciado en |la
Preguntas de Hospitecnica S.A. dd | oferta técnica.

k ™~ 43-
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C.V. Pagina 16: |Punto 4.1 No se oferta en el
"Solicitan cuchilla reusable, este tipo | documento de la oferta técnica
de cuchillas se ha dejado de fabricar, | Junta de aclaraciones:
se solicita a la convocante nos|Se ofertan solamente cuchillas
permita entregar en lugar de esta|desechables de perfil bajo,
cuchilla reutilizable cuchillas | referenciado en la oferta técnica.
desechables” se contestd: "Se acepta
sin ser obligatorio para los demas
participantes”

"8i se acepta la pregunta anterior
Le solicitamos a la convocante
indigue si las cuchillas desechables
seran de alto o hajo perfil" se
contestd: "En casc de manejar las
cuchillas desechables de alto y bajo
perfil tendran que ofertar las dos para
gvaluacién por parte del usuario y
posterior compra de consumible sin
ser obligatorio para los participantes
que manegjen cuchillas reusables”

Dictamen: No se acepta; en virtud de gue no cumple con los reguisitos solicitados por la
convocante; lo anterior en base a lo dispussto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacién del contrato.

202

Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legales, técnicos y

econodmicos seran:

B) Seran evaluados los aspectos legales. técnicos y de solvencia econémica de
conformidad a lo siguiente:

2) Téenica.- Serd evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., vy cumpliendo con las
aspecificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacion presentada,

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1

o
,..dg_ﬂ,rf

N

Se daré por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefialado en la convocatoria de esta licitacién o de sus anexos, asf como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciofle, que afecten directamente ia solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialago pr el Articulo 29, fraccion XV de la Ley.

Ve
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13. Que la Empresa denominada INSTRUMENTACION MEDICA S.A. DE C.V., presentd en
tiempo y forma las propuestas técnicas materia de |la presente licitacion ofertando la
siguiente partida N°7.

se concluye que la PARTIDA No 7 NO

Una vez analizadas las propuestas técnicas,
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

unto 2.3 Se solicita peso del equipo
no mayor a 68 kg.
Pregunta de  Instrumentacion
médica S.A, de C.V. Pregunta 12,
pég. 29: "Le pedimos amablemente a
la convocante nos permita ofertar
caracteristicas que satisfagan la
seguridad del paciente de acuerdo ai
peso del paciente sin ser limitativo ni
obligatorio para los demas
participantes. ;Se acepta?". se
contestd: "Se acepta siempre vy
cuando el peso minimo que soporte la
camilia sea de J10KG"
Pregunta de Instrumentacién
meédica S.A. de C.V. Pregunta 2,
pég. 28:"Le solicitamos amablemente
a la convocante nos permita ofertar
nuestro equipo con las caracteristicas
propias de la marca, esto con el fin de
promover la libre participacion. ;Se
acepta?". Se contestd: "Se acepta
siempre y cuando cumpla con las
caracteristicas minimas establecidas
en las bases de la licitacién.”
Pregunta de Instrumentacion
médica S.A. de C.V. Pregunta 4,
pag. 28:" Le solicitamos
amablemente a la convocante nos
permita ofrecer un equipo con un
peso total mayor a 68 kg, debido a
que no es perjudicial para el personal
operativo ya que es elécirica, y esta
programada para pacientes
bariatricos debido a la configuracién
de la convocante. ;Se acepta? Favor
de aclarar." Se contestd; "No se
acepta debido a que afecta Ila
maniobrabilidad del personal
paramédico al momento  de

Punto 2.3. No cumple, se oferta
peso del equipo de 161 kg
referenciado en la oferta técnica.
Pregunta de Instrumentacién
médica S.A. de C.V. Pregunta
12, pag. 26;
No cumple, en el manual de
usuario pagina 60, dice
claramente que es el peso de
trabajo incluye el peso del
paciente, de los accesorios vy del
colchén, y en la pregunta que se
acepto dice claramente " de
acuerdo al peso del paciente"
solamente.

Pregunta de Instrumentacion
médica S.A. de C.V. Pregunta
2, pag. 28: No cumple, ya que
no cumple con las caracteristicas
minimas de las especificaciones
técnicas solicitadas.
Pregunta de Instrumentacién
médica S.A. de C.V. Pregunta
4, pag. 28: No cumple, ya que se
oferta peso del equipo de 161 kg.
Referenciado en la oferta
técnica.

Punte 2.6.1 no cumple se oferta
altura maxima de 87.1 com.
Referenciado en la oferta
técnica.

Pregunta de Instrumentacion
médica S.A. de C.V. Pregunta
12, pag. 26:
No cumple, en el manual de
usuario  pagina 60, dice
claramente que es el peso de
trabajo incluye el peso del
paciérie, de los accesorios y del
colghdn, v en la pregunta que se

No cumple

e
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interactuar con la ambulancia.
Punto 2.6.1 Se solicita altura maxima
de 103 cm o] mayor.
Pregunta de Instrumentacion
médica S.A. de C.V. Pregunta 5,
pag. 28: "Le pedimos amablemente a
la convocante nos permita ofrecer un
equipo con altura maxima inferior a
103 cm y con una altura minima
superior de 37 cm, ya que esio no
afecta el buen funcionamiento del
eguipc y permite una libre
participacién de empresas.. ;Se
acepta? Favor de aclarar". Se
contestd: "No se acepta se salicita
con altura variable.
Altura maxima 103 cm o mayor. Y
altura minima 37¢m o menor. Con un
rango de tolerancia de +/- 5% para no
afectar la maniobrabilidad dentro del
equipo de la ambulancia”
Punto 2.6.2 Se solicita altura minima
de 37 cm o menor,

acepto dice claramente " de
acuerdo al peso del paciente”
solamente.

Pregunta de Instrumentacién
médica S.A. de C.V. Pregunta
5, pag. 28: No cumple, oferta
altura maxima de 87.1 cm.
Referenciado en la oferta

técnica. Afectando la
maniobrabilidad en ia
ambulancia.

Punto 2.6.2. No cumple, se
oferta altura minima de 57.2 cm.
Referenciado en la oferta
técnica.

Pregunta de Instrumentacién
meédica S.A. de C.V. Pregunta
12, pag. 26:
No cumple, en el manual de
usuario pagina 60, dice
claramente que es el peso de
trabajo incluye el peso del
paciente, de los accesorios y del

colchdn, y en la pregunta que se
acepto dice claramente " de
acuerdo al pesc del paciente”
solamente.

Pregunta de Instrumentacion
médica S.A. de C.V. Pregunta
5, pag. 28: No cumple, oferta
altura minima de 57.2cm.
Referenciado en la oferta

técnica. Afectando la
maniobrabilidad en la
ambulancia.

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por ia
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de las bases:

20, Criterios gue se aplicaran para svaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

20.2 Los criterios que se aplicaran para evaluar ios aspectos legales, técnicos y
econGmicos seran:

B) Seran evaluados fos aspectos legales, técnicos y de solvencia economica de
_-conformidad a lo siguients!

2} Técnica.- Serad evaluada mediante | dxamen de la documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a qué sd refiere el punto 16.2., y cumpliendo con las

\
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especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacién presentada.

22 Causas o motivos de desschamiento de las proposiciones.

221

14.

15.

e

Se dard por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguienies casos:

A} Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuesias sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefialado en ia convocatoria de esia licitacion o de sus anexos, asi como jos que se
deriven del Aclo de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 29, fraccion XV de la Lay.

Que la Empresa denominada ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V. presentd en tiempo y
forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacién ofertando las siguientes
partidas N°2 y 8.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la(s) PARTIDA(S) No 2y 8
CUMPLEN

Que la Empresa denominada OURUX S.A. DE C.V., presenté en tiempo y forma las
propuestas técnicas materia de la presente licitacidn ofertando la siguiente partida N°6.

Una vez analizadas las propuestas técnicas,
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

se concluye que la PARTIDA No 6 NO

i

Hésgiet do
- Merclinse

Punto 2.1.4 despliegue simultaneo de
al menos 2 curvas de cada paciente o
31 curvas en t{otal como minimo.
Punto 2.1.8 historial de alarmas con
almacenamiento y despliegue del
trazo que genera la alarma.
Punto2.1.9 capacidad de visualizar
las tendencias graficas y numéricas
de un paciente de al menos 24 horas.
Punto3.3.1 un cable troncal y dos
sensores tipo dedal, reusables, para
oximetria de pulso.
Junta de aclaraciones
Preguntas de Compaiiia
Internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. 42: Se acepta que el
monitor ofertado mediante un juego
de 5 electrodos estandar tenga la
capacidad de visualizar hasta 12
derivaciones estandar de eco de

Punto 2.1.4. No se oferta en la
propuesta tiécnica, se hace
referencia en la literatura
(manual central pag. 24) de
trazos de 1 a 10 en forma
general.

Punto 2.1.8 No cumple, no se
oferta despliegue del trazo que
genera la alarma. {Manual
central pag. 16).
Punto 2.1.9. No cumple, estas
caracteristicas se ofrecen en el
monitor de cabecera y no en el
monitor central como se pide. (
catalogo del monitor)
Punto 3.3.1. No cumple, solo se
oferta un sensor, en la propuesta
técnica.

Mo cumple

Preguntas/ ’\ de Compaiiia
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forma simultanea en una pantalla. se
contesto que se acepta.
Preguntas de Compaiiia
Internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. 43: "Se acepta que &l
monitor a ofertar cuente con la
funcién de congelar las ondas
fisiolégicas para poder revisar al
menos 20 segundos de la curva con
[a finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles
SUCES0S ocurridos en la
monitorizacién que no haya visto". Se
contestd que "se acepta.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 8: "¢ Requieren la
capacidad a futuro de la central de
poder comunicarse con las demas
centrales del hospital?”. Se contesto:
"Es correcto, va que todas seran
conectadas en un futuro al expediente
electrénico”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 9: "Ya que estan solicitando
cable de 10 puntas para el caso de
requerir el despliegue simulianec de
las 12 derivaciones, y considerando
que en esos casos el cable de 10
puntas es complicada su correcta
colocacion, creemos que  sera
necesario el contar con la funcidn de
despliegue de las 12 derivaciones de
manera simultanea, también con un
cable de 5 puntas para el caso de
monitorizacion de paciente pediatrico
es correcto?. Favor de aclarar”. se
contestd:" Es correcto, el cable de
paciente de 10 puntas para las 12
derivaciones se utiliza en pacientes
adolecentes o pediatricos de mas de
20kg de peso, para los menores a
este peso aplica €l cable de cinco
puntas.”

Pregunta de Healthcare systems de

México, S. A de CV. Pa
pregunta d,Requ 1 del
despliegue de! valor numéfico Jde la

Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V, 43;
No se oferta
Pregunta de Healthcare

systems de México, S.A. De|

C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de Maexico, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 12: No
se oferta.
Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 13: No
se oferta.

o
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perfusion?”. Se contestd: "Si se
requiere”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 13:" ; La medicién de spo?
deberd realizar la medicion aln en
pacientes con baja perfusion, es
correcto?” se contestd: "Es correcto.”

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
conveocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de ias bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

202  lLos criterios que se aplicardn para evalusr los aspectos legales, técnicos vy
acondmicos seran:

B) Seran evaluados los aspectos legales. técnicos v de solvencia econdmica de

conformidad a lo siguiente: .

2} Técnica.- Sera evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a %
los aspectos administrativos a gue se refiere el punto 16.2., v cumpliendo con las
especiicaciones y caracteristicas técnicas requeridas de cenformidad a esta convocatoria,

tomando en consideracion la documentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de fas proposiciones.

221 Sedara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de ios
Siguientes casos:

A) 8i no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos gue se
hayan sefalade en la convocatoria de esta licitacion o de sus anexos, asi como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerde a lo sefialado por el Articuls 29, fraccién XV de la Ley.

16. Que la Empresa denominada TECNOLOGIA EN MEDICINA S.A. DE C.V., presentd en
tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacidon ofertando la
siguiente partida N°8.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 6 NO
CUMPLE técnicamente con lo salicitado:

.1 Equipo  que|Punto 1.1.1 No cumple, no se
continuamente recibe y despliega en|menciona en la literatura
pantalla los signos vitales de uno o/ proporcionada por roveedor,
mas monitores de paciente  o|que la central trzg?g alarmas

No cumple

A |
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sistemas de monitorec. Cuenta con |visibles y audibles. (Manual
sefiales de alarmas visibles yo|central, pag. 1.1).
audibles cuando condiciones | Punto 2.1.6. No cumple, no se
8 adversas son registradas. | encuentra  referencia en el
Punto 2.1.6 Alarmas audibles y|manual donde mencione gque se
visuales en la central de todos los|tienen alarmas en la central de
monitores de signos  vitales,{los demas monitores de
priorizadas en al menos fres niveles. | cabecera.(manual central, pag.
Junta de aclaraciones | 3.14).
Preguntas de Compaiiia | Preguntas de Compaitia
Internacional de Distribuciones, | Internacional de
S.A. de C.V.42: "Se acepta que el |Distribuciones, S.A. de C.V. 42:
monitor ofertado mediante un juege |No se oferta
de 5 electrodos estandar tenga la|Preguntas de Compaiiia
capacidad de visualizar hasta 12 |Internacional de
derivaciones estindar de eco de|Distribuciones, S.A. de C.V. 43: .
forma simultanea en una pantalla”. Se | No se oferta -
contestd que "se acepta.” | Pregunta de Healthcare
Preguntas de Compaiiia | systems de México, S.A. de
Internacional de Distribuciones, | C.V, Pag. 52, pregunta 8: No se
S.A. de C.V. 43: "Se acepta que el | oferta.
monitor a ofertar cuente con Ila|Pregunta de Healthcare
funcion de congelar las ondas|systems de México, S.A. de
fisiologicas para poder revisar al|C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se '
menos 20 segundos de la curva con | oferta.
la finalidad de que los usuarios|Pregunta de Healthcare
puedan revisar a detalle posibles|systems de México, S.A. de
SUCesos ocurridos en la|C.V. Pag. 52, pregunta 12: No
monitorizacion qgue no haya visto". Se | se oferta.
contesto que "se acepta”. | Pregunta de Healthcare
Pregunta de Healthcare systems de | systems de México, S.A. de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,|C.V. Pag. 52, pregunta 13: No
pregunta  8: *;Requieren  la | se oferta.
capacidad a futuro de la central de
poder comunicarse con las demas
centrales del hospital?". se contestd:
"Es correcto, ya que todas seran
conectadas en un futuro al expediente
.| electrénico”
g Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag.. 52,
pregunta 12: ";Requieren del
despliegue del valor numérico de la
perfusion?". Se contestd: "Si se
requiere”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.\V. Pag. 52,
Pregunta 13: ";La medicigﬁ;e spo2
debera realizar la medicjbn alun en

—
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pacientes con baja perfusion, es
correcto?” se contestd:” Es correcto.”

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por ia
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de ias bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacion del conirato.

202 Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legaies, técnicos vy
econdmicos seran:

B} Serén evaluados los aspectos legales, técnicos v de solvencia econémica de
conformidad a lo siguiente:

2) Téenica.- Sera evaluada mediante el examen de la documentacidn presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiers el punto 16.2., y cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad s esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacién presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

221 Sedars por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualguiera de los
Siguientes casoas: -

A} Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la {otalidad de los documentos gue se
hayan sefialado en {a convocaloria de esta licitacion o de sus anexos, asi como ios que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directaments la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 29, fraccidn XV de la Ley.

17. Que la Empresa denominada HOSPITECNICA S.A. DE C.V., presentd en tiempo y forma
las propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando la siguiente partida N°4.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 4 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

e solicita con tamafio |Punto 2.7. No cumple, en la
maximo de muestra de 50x60x40 | referencia (catalogo a, pagina 2)
Punto 2,9.1 Se solicita con espesor|se menciona mordazas de -
de corte seleccionable de 1 a 10|apertura maxima de 50 mm de .,
micrometros en pasos de 0.5 |liberacidn rapida.

micrometros 2,9.1. No cumpie, en la pagina
Punto 2.10 Se solicita con gama total | referenciada (catalogo a, pagina
de ajuste de desbaste de 1 a 600|2) dice de 0.5 a 5 micrdmetros
micrémetros en pasos de 0.5 micrometros. '
Punto 2.14 Se solicita con 4 modos | Punto 2.10. No cumple, en la
de corte | referen fé\écatalogo a, pagina 2)
Punto 2.16 Se solicita con velocidad | se marféa juste de desbaste de

No cumple

-
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de corte de 0.5 a 420 mmy/s 2 a 600 micrémetros.

Punto 2.14. No cumple, no se
especifican los cuatro modos de
corte, en el catalogo a pagina 1
se referencia 4 velocidades de
corte ajustables por el usuario.
Punto 2.16. No cumple, en la
referencia (catalogo a pagina 1)
se especifica con 4 velocidades
de corte de 550, 1100, 1800 y
2400 microsegundos.

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de ias bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

20.2
scondmicos seran:

Los criterios que se aplicaran para evaluar los aspectos legales, técnicos y

B) Seran evaluados los aspectos legales, técnicos v de solvencia econgmica de
conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Serd evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punte 16.2., y cumpliendo con tas
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la decumentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1

_sa?;mff

Se dara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualguiera de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentns que se
hayan sefialade en ia convocatoria de esta licitacién o de sus anexos, asl como log que se
deriven de! Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 29, fraccion XV de |a Ley.

18. Que la Empresa denominada HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V,,

presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion
ofertando la siguiente partida N°6.

Una vez analizadas las propuestaéw icnicas, se concluye que la PARTIDA No 6 CUMPLE

técnicamente con lo solicitado. L o
! - 52
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19. Que |la Empresa denominada MEDI CORE S.A. DE C.V,, presentd en tiempo y forma las
propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando las siguientes partidas N°6
y 9.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la(s) PARTIDA{S) No6Y 9
NO CUMPLEN técnicamente con lo solicitado:

Punto 3.3.5 Se solicita un cable
troncal y un cable de paciente para
ECG de 10 puntas en caso de
requerir despliegue simultaneo de las

12 derivaciones para  calidad

diagnostica.

Junta de aclaraciones | Punto 3.3.5 No cumple, se oferta
Preguntas de Compaiiia | cable de paciente para ECG de

internacional

=

de Distribuciones,
S.A. de C.V. pag. 42: "Se acepta que
el monitor ofertado mediante un juego

10 puntas, pero no se oferta en
{a propuesta técnica la capacidad
de ver las 12 derivaciones

de 5 electrodos estandar tenga la|simultaneas para efectos de

capacidad de visualizar hasta 12|calidad en el diagnéstico.

derivaciones estandar de eco de|Junta de aclaraciones.

forma simultdnea en una pantalla". Se | Preguntas de Compaiiia ‘

contesté6 ~ que  "se  acepta."|internacional de ’ _
Preguntas de Compaiiia | Distribuciones, S.A. de C.V. %
Internacional de Distribuciones, ([Pag. 42: No se oferia

S.A. de C.V. pag. 43: "Se acepta que | Preguntas de Compaiiia

el monitor a ofertar cuente con la

Internacional de

funcién de congelar las ondas | Distribuciones, S.A. de C.V.
fisiologicas para poder revisar al|Pdg. 43: No se oferta.
menos 20 segundos de la curva con | Pregunta de Healthcare

la finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles
sucesos ocurridos en ta
monitorizacién que no haya visto. " Se
contesto que "se acepta."
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C\V. Pag. 52,
Pregunta 8: "Requieren la capacidad
a futuro de la central de poder
comunicarse con las demas centrales
del hospital?.” se contestd” Es
correcto, vya que todas seran
conectadas en un fuiuro al expediente
electrénico”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 9: "Ya que estan solicitando

systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 12: No
se oferta

No cumple

4
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cable de 10 puntas para el caso de
requerir el despliegue simultaneo de
las 12 derivaciones, y considerando
gue en esos casos el cable de 10
puntas es complicada su correcta
colocacion, creemos que sera
necesario el contar con la funcién de
despliegue de las 12 derivaciones de
manera simultdnea, también con un
cable de 5 puntas para el caso de
monitorizacion de paciente pediatrico
.es correcto? Favor de aclarar’. Se
contestd: "Es correcto, el cable de
paciente de 10 puntas para las 12
derivaciones se utiliza en pacientes
adolecentes o pediatricos de mas de
20kg de peso, para los menores a
este peso aplica el cable de cinco
puntas.”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S5.A. de CV. Pag. 52,
pregunta 12: “;Requieren del
despliegue del valor numérico de la
perfusion?”. Se contestd: "Si se
requierg”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 13: ";La medicion de spo2
debera realizar la medicion adn en
pacientes con baja perfusion, es
carrecto?". Se contestd: "Es correcto.”

Punto 2.9 Se solicita cronometro de
apgar con tono de advertencia para
realizar la valoracién al minuto 1, 5 ¥

110,
“| Punto 2.11. Se solicita funcidon de

auto prueba o autodiagndstico al
encender el sistema.

Punto 2.9. No cumple, en el
manual de usuario se referencia
cronometro de apgar con
indicador audiovisual al minuto 1
y 5 para realizar la valoracion.
No especificando al minuto 10.
{(Manual pag. 5).
Punto 2.11. No cumple, se oferta
botén en el equipo que al oprimir

Punto 2.13. Se solicita con ajuste por |iniciara su auto prueba, no Na cumple
control de membrana, perilla 0 medios | cumpliendo con el
para evitar cambios involuntarios en | autodiagnostico al encender el
la programacién. |equipo. (manual pag. 29)
Punto 2.19 Se solicita charola porta|Punto 2.13. No cumple, la
chasis o porta cartucho de rayos x |referencia no hace mencion de la
interconstruida. caracteristica deseada que es
/) evitar los cambios involuntarios.
(Manual pdg. 4 y 33)
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Punto 2.19. No cumple en la
referencia {manual pag. 40) no
indica que sea interconstruido.

Dictamen: No se acepia; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convocarnte; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de {as bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacién del contrato.

Los criterios que se aplicardn para evaluar los aspecios legales, técnicos ¥

acondmicos seran:

20.2

B) Seran evaluados los aspectos legales, técnicos v de sclvencia econémica de
conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera evaluada mediante ef examen de la documentacidn presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere el punto 16.2., y cumpiiendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacién presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.
22.1

Se dara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguientas casos:

A} Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefalado en la convocatoria de esta licitacion o de sus anexos, asi como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente ia solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 29, fraccion XV de |a Ley.

20. Que la Empresa denominada BIOMEDIKAL INSTRUMENTS S.A. DE C.V., presentd en
tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando las
siguientes partidas N°6, 7y &

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 7 CUMPLE
y la(s} PARTIDA(S) 6 Y 9 NO CUMPLEN técnicamente con lo solicitado:

Punto 213 Pantalila a color
tecnologia LCD,TFT o tecnologia
superior de 17 como minimo.

Punto 2.1.3. La imagen a la que \\
se hace referencia {catalogo 1,
pag. 7), no indica las medidas

Punte 2.1.8 Historial de alarmas con
almacenamiento y despliegue del
trazo que genera la alarma.
Punto 2.1.9 Capacidad de visualizar
las tendencias graficas y numéricas
de un paciente de al menos 24 horas.
Punto 2114 Capacidad de

del monitor, ni la tecnologia del
cual esta hecho.
Punto 2.1.8. No se encuentra
referencia en la literatura
proporcionada por el proveedor,
ni en la pagina que hace
referencia el prégveédor (catalogo

Mo cumple
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visualizacion de los parametros vy
alarmas entre los monitores de signos
vitales que integran la central.
Punto 2.1.15 Capacidad a futuro de
visualizacion via remota de curvas y
tendencias desde cualguier
dispositivo dentro y fuera de 1a unidad
médica a través de una central de
monitoreo,

Punto2.1.16 Capacidad a futuro con
interface del sistema de informacion
hospitalaria mediante el protocolo hl7,
Punto 2.2.5 Proteccidn contra
descarga de desfibrilador.
Punto 2.2.12.7 Tendencias graficas y
numéricas de 24 horas como minimo
de todos los pardametros,
seleccionables por el  usuario.
Punto 2.214 Con bateria interna
recargable con duracién de al menos
una hora, con cargador
interconstruido e indicador de bhajo
nivel en pantalla.
Punto 2.2.1510 Con disefic que
permita al equipo ser usado como
monitor de transporte y monitor de
cabecera.

Punto 3.3.5. Un cable troncal y un
cable de paciente para ECG de 10
puntas en caso de requerir despliegue
simultaneo de las 12 derivaciones
para calidad diagnostica
Junta de aclaraciones:
Preguntas de Casa Plarre S.A. de
C.V. pag. 25: "Asumimos gue se
debe ofertar la capacidad de los
monitores  para  visualizar  los
parametros y alarmas entre todos
ellos, incluso aun sin  estar
conectados a la central, con lo que se
garantiza la comunicacion entre los
monitores en caso de fallar la
conexion con la central. ;es
correcto?.” se contestd que ‘"es
correcto.”

Preguntas de Compafiia
Internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. pag.. 42: “Se a e ta
gue el monitor ofertado medla e un

1, pag. 8) de que se despliegue
el trazo que genera la alarma.
Punto 2.1.9. No cumple, se
hace referencia a 72 horas de
almacenamiento, pero el
catalogo también indica que
requiere de la adquisicion de una
licencia, la cual no se hace
referencia ni oferta. (cat 1, pag.
6)

Punto 2.1.14. Se oferta, pero no
se menciona la caracteristica
deseada en la Iteratura
proporcionada por el proveedor y
a la que hace referencia (cat. 1,
pag. 4}).
Punto 2.1.15. Se oferta, pero no
se menciona dicha caracteristica
especifica en la referencia (cat.
1, pag. 9) y tampoco se
encuentra dicha caracteristica en
la literatura proporcionada por el
proveedor.

Punto 2.1.16. No cumple, se
oferta, pero no se menciona en
la referencia (cat. 1, pag. 3,4)
que sea mediante el protocolo
HL7.

Punto 2.2.5. No cumple, se
oferta, pero la referencia no hace
mencion de dicha caracteristica.
{cat. 2, pag. 5)
Punto 2.2.12.7. No cumple, se
hace referencia a 72 horas de
almacenamiento, pero el
catalogo también indica que
requiere de la adquisicion de una
licencia, la cual no se hace
referencia ni oferta.(cat. 1, pag.
6)no se menciona que los
parametros puedan ser
seleccionables por el usuario.
Punto 2.2.14. No cumple, no se
menciona en la referencia (cat1,
pag. 7) que tenga un cargador
interconstruido, tampoco
menciona los indicadores de bajo
nivel de pantalla.
Punto 2.2.15.16. No cumple, la
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juego de 5 slectrodos estandar tenga
la capacidad de visualizar hasta 12
derivaciones estandar de eco de
forma simultdnea en una pantaiia." se
contestd que "se acepta.”
Preguntas de Compaiiia
Internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. pag.. 43. "Se acepta
que el monitor a ofertar cuente con Ia
funcidbn de congelar las ondas
fisiologicas para poder revisar al
menos 20 segundos de la curva con
la finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles

sucesos ocurridos en la
monitorizacién que no haya visto." Se
contestd que "se acepta.”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta  8: "¢Requieren la
capacidad a futuro de la central de
poder comunicarse con las demas
centrales del hospital?". Se contestd:
"Es correcto, ya gue todas seran
conectadas en un futuro al expediente
electrénico”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag.. 52,
pregunta 9: “Ya que estan
solicitando cable de 10 puntas para el
caso de requerir el despliegue
simultaneo de las 12 derivaciones, y
considerando que en esos casos el
cable de 10 puntas es complicada su
correcta colocacidn, creemos que
serd necesario el contar con la
funcion de despliegue de las 12
derivaciones de manera simultanea,
también con un cable de 5 puntas
para el caso de monitorizacion de
paciente pediatrico es correcto?.
Favor de aciarar". Se contestd:" Es
correcto, el cable de paciente de 10
puntas para las 12 derivaciones se
utiliza en pacientes adolecentes o
pediatricos de mas de 20kg de peso,
para los menores a este peso aplica
el cable de <cinco puntas”
Pregunta de Healthcare systems de

imagen que muestra no indica
que el monitor pueda ocuparse
como monitor de transporte. (cat.
2, pag. 1)
Puntos 3s y 4s. Se oferta, pero
no se hace referencia en los
documentos proporcionados por
el proveedor,
Punto 3.3.5 no cumple, se oferta
cable de paciente para ECG de
10 puntas, pero no se menciona
la capacidad de poder ver las 12
derivaciones simultaneas para
efectos de «calidad en el
diagnostico.

Preguntas de Casa Plarre S.A.
de C.V. pag. 25: No se oferta
Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V.
Pag. 42: No se oferta
Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V.
Pag. 43: No se oferta.
Pregunta de Healthcare
systems de Meéxico, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 12:No se
oferta

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 13: No
se oferta
Pregunta de Healthcare
systems de Meéxico, S.A. de
C.V. Pay. 54, pregunta 21: No
se oferta
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México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 12: ";Requieren del
despliegue del valor numeérico de la
perfusion?”. Se contestd: "Si se
requiere”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 13: ";La medicién de spo2
debera realizar la mediciéon adn en
pacientes con baja perfusion, es
correcto?” se contestd: "Es correcto.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de CJV. Pag. 54,
pregunta 21:";En caso de ofertar
monitor modular, los  mddulos
deberan ser compatibles con el resto
de la base instalada de monitores, es
correcto?”. Se contestd: "Es correcto.”
Punto 210. Con confrol de
temperatura automatico, Servo Punto 2.10.
controlado o control de la temperatura
del paciente dentro del rango de 34 a
g 38° resolucion de la temperatura de
0.1°C.

Punto 2.13 Con ajuste por control de
membrana, perilla o con medios para
evitar cambios involuntarios en fa
programacion.

No cumple, la
referencia en cat. 2 pag. 2
muestra de 34 a 375°C
Punto 2.13. No cumple, no viene | Mo cumple
la caracteristica requerida en la
literatura proporcionada por el
proveedor.

Dictamnen: No se acepta; en virtud de gque no cumple con los requisitos solicitados por ia
corwvocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de Ias bases:

20. Criterios gue se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato,

202 lLos criterios que se aplicardn para evaluar jos aspectos legales, téonicos vy
econdmicos seran:

B} Seran evaluados los aspectos legales. tecnicos v de solvencia economica de
ez conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera avaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a
los aspecios administrativos a gque se refiere el punto 18.2., y cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacion presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

221  Se dara por desechada las proposicignes de los licitantes que incurran en cualquiera de los
e

Siguientes casos:
j\(
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A} Si no se cumple con todos los términos vy requisiios especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la {otalidad de los documentos que se
hayan sefialade en ia convocatoria de esta licitacidn o de sus anexos, asi como jos gue se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, gue sfecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo ssefialado por ¢l Articulo 28, fraccidn XV de la Ley.

21. Que la Empresa denominada CORINDAL $.A. DE C.V., presenté en tiempo y forma las
propuestias técnicas materia de la presente licitacidn ofertando la siguiente pariida N°5.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 5 CUMPLE
técnicamente con lo solicitado.

22. Que la Empresa denominada INSTRUMENTOS MEDICOS INTERNACIONALES, S. A,
DE C. V., presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente
licitacion ofertando la siguiente partida N°8.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 8 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

Punto 2.2, No cumple, en la
referencia mostrada pagina 68
del manual de usuario se marcan
Punto 2.2, Se solicita anchura de ia | ofertadas las placas
placa de la hoja oscilante de 2.5 a 10 | dimensionandolas de 5.08 cm,
cm en incrementos de 25 cm.|7.62 cmy 10.16 cm. Faltando la

8 | Punto 2.3. Se solicita accién de corte | de 25 cm, | No cumple
de alta velocidad de 5.000-6.000 ] Punto 2.3 No cumple, ya que no
ciclos/minuto. se encuentra la caracteristica

deseada en ia literatura
proporcionada por el proveedor
ofertante.

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los requisitos solicitados por la
convocante; lo anterior en base a l¢ dispuesto por los siguientes numerales de jas bases:

20. Criterios gque se aplicardn para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

202 Los crilerios que se aplicaran para evaluar los aspectos legsles, técnicos vy
econGmicos seran;

B} Seran evaluados los aspectos legales, técnicos v de solvencia econémica de
conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera evaluada mediante el examen de la documentacion preseniada relativa a
los aspectes administrativos a que se refiere e punto 18.2., v cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de confprmjidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacion préseptada.

At
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22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1

23.

24,

Se dara por desechada las proposiciones de los licitantss gue incurran en cualquiera de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los términcs y requisitos aspecificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanio a una parte o la fotalidad de los documentos que se
hayan sefalado en la convocataria de esta licitacién o de sus anexos, asf como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a io sefialado por el Articulo 29, fraccion XV de la Lay.

Que la Empresa denominada BIORIHLUZ S.A. DE C.V., presenté en tiempo y forma las
propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando |a siguiente partida N°3.

Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que [a PARTIDA No 3 CUMPLE
técnicamente con lo saolicitado.

Que la Empresa denominada LAB TECH INSTRUMENTACION 8.A. DE C.V., presento
en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion ofertando la
siguiente partida N°4,

Una vez analizadas las propuestas {écnicas,
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

se concluye que la PARTIDA No 4 NO

Punto 2.4. No cumple, se oferta

Punto 2.4 Manivela con seguro
activado por el pulgar que actia en
cualquier posicion.
Punto 2.7: Se solicita tamafio

maximo de muestra de 50x60x40 mm.
Punto 2.9.1: Se solicita seccidn de 1
a 10 micrometros en pasos de 0.5
micrémetros

Punto 2.9.3: Se solicita secciones de
20 a 60 micrdmetros en pasos de 5
micrometros

Punto 2.10: Se solicita gama total de
ajuste de deshaste de 1 a 600
micrometros.

Punto 2.11.1: Se solicita secciones
de 1 a 10 micrometros en pasos de 1
micrometros.

Punto 2.11.2: Se solicita secciones
de 10 a 20 micrometros en pasos de
2 micrometros.
Punto 2.11.3: Se solicita secciones
de 20 a 50 micrémetros en pasos de
5 micrémepros.

Punto 2.11.4: Se solicita seccjongs

desbaste

en la propuesta técnica, pero en
la referencia que ponen {paginas
con folio Q00083 y 000086} no
indica el seguro activado por el
pulgar que actia en cualquier
posicion.

Punto 2.7. No cumple, se oferta
tamano maximo de muestra de

68x50 mm referenciado en la
oferta técnica
Punte 2.9.1. No cumple, se

oferta seccion de 105 a 5
micrometros en pasos de 0.5
micrometros. Referenciado en la
oferta técnica
Punto 2.9.3. No cumple, Se
oferta secciones de 20 a 30
micrometros en pasos de 2
micrometros. Referenciado en
fa oferta técnica.
Punto 2.10. No cumple, Se
oferta gama fotal de ajuste de
de 0.5a 500

Mo cumple
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de 50 a 100 micrémetros en pasos de
10 micrémetros.
Punto 2.11.5: Se solicita secciones
de 100 a 600 micrometros en pasos
de 50 micrometros.
Punto 2.15: Se solicita avance
macro-motorizado de 300 y 900
micrémetros/segundo.

Punto 2.19: Se solicita cuchilla de
acero inoxidable de 1256 mm.
Punto 2.20: Se solicita cubierta
para polvo.,
Punto 23.1: Se solicita juego de
herramientas.

Punto 4.1 Bote aceite.

micrometros. Referenciado ella
oferta técnica.
Punto 2.11.1. No cumple, Se
oferta secciones de 5 a 30
micrémetros en pasos de 5
micrometros. Referenciado en la
oferta técnica.
Punte 2.11.2. No cumple, se
oferta secciones de 30 a 100
micrometros en pasos de 10
micrometros. Referenciado en la
oferta técnica.
Punto 2.41.3. No cumple, se
oferta secciones de 100 a 200
micrometros en pasos de 20
micrémetros. Referenciado en Ia
oferta técnica.
Punto 2.11.4. No cumple, Se
oferta secciones de 100 a 200
micrémetros en pasos de 20
micrdmetros. Referenciado en la
oferta técnica.
Punto 2115 No cumple, Se
oferta secciones de 200 a 500
micrdmetros en pasos de 50
micrémetros. Referenciado en la
oferta técnica.
Punto 2.15. No cumple, no se
especifica la velocidad solo se
mencicna velocidad variable
referenciado en oferta técnica.
Punto 2.19. No cumple, se oferta
cuchilla de acero inoxidable de
25x8x80 mm referenciado en la
oferta técnica.
Punto 2.20. Se oferta, pero no
se encuentra referenciado y no
viene en la literatura
proporcionada por el ofertor.
Punto 3.1. Se oferta, pero no se
encuentra referenciado en ia
literatura proporcionada por el
ofertor.

Punto 4.1. Se oferta, pero no se
encuentra referenciado en la
literatura progdycionada por el
ofertor. /zﬁ)‘
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Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con o8 requisitos solicitados por la
convocante; lo anterior en base a lo dispuesto por los siguientes numerales de ias bases;

20. Criterios gue se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacion del contrato.

20.2 Los crilerios que se aplicaran para evaluar los aspectcs legales, técnicos y
econdmicos serarn;

B) Serdan evaluados los aspectos legales. iécnicos v _de solvencia gconomica de
conformidad a lo siguiente:

2) Técnica.- Sera evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a
los aspectos administrativos a que se refiere e punto 6.2, y cumpliendo con las
especificaciones y caracteristicas técnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en consideracion la documentacion e informacién presentada.

22 Causas o motives de desechamiento de las proposiciones.

221 Se dara por desechada las proposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los ﬁ%
Siguientes casos! -

A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se

hayan sefialado en ia convocatoria de esta licitacion o de sus anexos, asi como los que se \
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposicicnes, de acuerdo a lo sefialado por el Articule 28, fraccion XV de la Ley.

25. Que la Empresa denominada SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V,,
presentd en tiempo y forma las propuestas técnicas materia de la presente licitacion
ofertando la siguiente partida N°6.

fwg;__/f’" Una vez analizadas las propuestas técnicas, se concluye que la PARTIDA No 6 NO
CUMPLE técnicamente con lo solicitado:

i uéiz éf'},!z
Punto 2.1.4 Se solicita despliegue |Punto 2.14 No cumple, en la
simultaneo de al mencs dos curvas |oferta técnica no se ofrece, y
de cada paciente o 31 curvas en total | solo se hace referencia a una
como minimo, |imagen con cuatro monitores
Punto 2.2.15.7 Se solicita alarmas del | entre los cuales se despliegan
sistema que indiquen el estado del|curvas pero en la oferta no

funcionamiento del monitor. [ menciona  que haga un| Nocumple
Junta de aclaraciones | despliegue simultaneo de al
Preguntas de Compaiiia| menos dos curvas de cada

Internacional de Distribuciones, | paciente o 31 curvas en total
S.A. de C.V. Pag. 42: "Se acepta como minimo. (anexo 5 pag. 1)
el moniter ofertado mediante un{;Z%E Punto 2.2.15.7. No cumple, se
de 5 electrodos esténdar tenda Ialofertan en la propuesta técnica

[ 62
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capacidad de visualizar hasta 12
derivaciones estandar de eco de
forma simultanea en una pantalia”. Se
contesto que "se acepta”.
Preguntas de Compaiiia
internacional de Distribuciones,
S.A. de C.V. Pag. 43: "Se acepta que
el moniter a ofertar cuente con la
funcion de congelar las ondas
fisiolégicas para poder revisar al
menos 20 segundos de la curva con
la finalidad de que los usuarios
puedan revisar a detalle posibles
sUucesos acurridos en la
monitorizacién que no haya visto." Se
contesto que "se acepta.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta  8: ";Requieren la
capacidad a futuro de la central de
poder comunicarse can las demas
centrales del hospital?” se contestd:
"Es correcto, ya que todas seran
conectadas en un future al expediente
electronico”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,
pregunta 9: "Ya que estan solicitando
cable de 10 puntas para el caso de
requerir el despliegue simultaneo de
tas 12 derivaciones, y considerando
que en esos casos el cable de 10
puntas es complicada su correcia
colocacion, creemos que sera
necesario el contar con la funcion de
despliegue de las 12 derivaciones de
manera simultanea, también con un
cable de 5 puntas para el caso de
monitorizacidn de paciente pediatrico
es correcto?. Favor de aclarar'. Se
contestd: "Es correcto, el cable de
paciente de 10 puntas para las 12
derivaciones se utiliza en pacientes
adolecentes o pediatricos de mas de
20kg de peso, para los menores a
este peso aplica el cable de cinco
puntas.”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C.V. Pag. 52,

mensajes de estado de
monitorizacion, los cuales
indican la existencia de wun
problema o situacion que pueda
afectar {a exactitud de los valores
de monitorizacién, sin indicar
como es el despliegue de los
mismos.

Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V, 42:
No se oferta
Preguntas de Compaiiia
Internacional de
Distribuciones, S.A. de C.V. 43:
No se oferta
Pregunta de Healthcare

systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 8: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 9: No se
oferta.

Pregunta de Healthcare
systems de México, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 12: No
se oferta.
Pregunta de Healthcare
systems de Meéxico, S.A. de
C.V. Pag. 52, pregunta 13: No
se oferta.
Pregunta de Healthcare
sysfems de México, S.A. de
C.V. Pag. 54, pregunta 21: No
se oferta

BN
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pregunta 12: ";Reqguieren del
despliegue del valor numérico de la
perfusion?” se contestd: "SI se
requiera”

Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de CJV. Pag. 52,
pregunta 13: "La medicién de spo2
debera realizar la medicién aln en
pacientes con baja perfusion, es
correcto?". Se contestd: "Es correcto.”
Pregunta de Healthcare systems de
México, S.A. de C)YV. Pag. 54,
pregunta 21: ";En caso de ofertar
monitor modular, los  mddulos
deberan ser compatibles con el resto
de la base instalada de monitores, es
correcto?". Se contestd: "Es correcto."”

Dictamen: No se acepta; en virtud de que no cumple con los reguisitos solicitados por la
convocanie; lo anterior en base a lo dispussto por los siguientes numerales de las bases:

20. Criterios que se aplicaran para evaluar las proposiciones y adjudicacién del contrato.

20.2 Los criterios gque se aplicardn para evaluar los aspectos legales, técnicos vy
econdmicos seran: T

B. Seran evaluados los aspectos legales, téenicos v de solvencia ecoendmica de conformidad
a lo siguiente:

e 2) Técnica.- Serd evaluada mediante el examen de la documentacion presentada relativa a N
los aspectos adminisirativos & que se refiere el punto 18.2., v cumpliendo con las !
gspecificaciones y caracteristicas iécnicas requeridas de conformidad a esta convocatoria,
tomando en censideracion la documentacien e informacian presentada.

22 Causas o motivos de desechamiento de las proposiciones.

22.1 Se dara por desechada las praoposiciones de los licitantes que incurran en cualquiera de los
Siguientes casos:

A) Si no se cumple con todos los términos y requisitos especificados o cuando las
propuestas sean omisas en cuanto a una parte o la totalidad de los documentos que se
hayan sefialado en la convocatoria de esta licitacion o de sus anexoes, asi como los que se
deriven del Acto de junta de aclaraciones, que afecten directamente la solvencia de las
proposiciones, de acuerdo a lo sefialado por el Articulo 29, fraccidn XV de |2 Ley.

DICTAMEN ECONCMICO

Bs Econdmicas se determinéd que las siguientes &
tas de la presente licitacion:

De conformidad con el andlisis de Propug
empresas cumplen con lo establecido en lasjh
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Una vez analizadas las propuestas econémicas presentadas por CORPORATIVO ELVAN
DE MEXICO 8.A. DE C.V., se concluye que la PARTIDA No 9. No es susceptible de
andlisis econémico, [0 antericr en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por CASA PLARRE 5.A. DE

C.V., se concluye que la PARTIDA No 6. No es susceptible de anilisis econémico, lo
anterior en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por COMPANIA
INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES 8.A. DE €.V, se concluye que la PARTIDA No
8. CUMPLE con el analisis econdmico.

Una vez analizadas las propuestas econdémicas presentadas por BDISTRIBUIDORA
EDIGAN S.A. BE C.V., se concluye que la{s) Partida{s) No 7 Y 10 CUMPLEN con el

analisis econdmico, y la(s) partida(s) 6 y 9, No son susceptibles de analisis_econémico,
lo anterior en virtud de que no cumple con {o requerido técnicamente.

Una vez analizadas las propuestas econdémicas presentadas por DISTRIBUCIONES

ANRO 8.A. DE C.V., se concluye que la PARTIDA No 9. No es susceptible de analisis
econdmico, |0 anterior en virtud de gue no cumple con lo requerido técnicamente.

Una vez analizadas ias propuestas economicas presentadas por HNGENIERIA Y
SISTEMAS ELECTROMEDICOS 5.A. DE C.V., se concluye que la PARTIDA No 7.
CUMPLE con el analisis economico.

Una vez analizadas |las propuestas econdmicas presentadas por INSUMOS Y EQUIPOS
MEDICOS CEC 5. DE B.L. DE C.V., se concluye que la Partida No 10 CUMPLE con &l
andlisis econdmico, vy la partida 6, No_es susceptible de analisis econémico, lo anterior
en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

Una vez analizadas |las propuestas econdmicas presentadas por VIASIS B.A, DE C.V,, se
concluye que la(s) Partida(s) No 7 y 9, No son susceptibles de anélisis econdmico, lo
anterior en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por FARMACEUTICA
ALTHOS 8.A. DE CV¥., se concluye que la(s) Partida(s) No 1, 5 y 10, No _son

susceptibles de analisis econémico, lo anterior en virtud de que no cumple con lo
requerido técnicamente.

Una vez analizadas las propuestas econdémicas presentadas por B. BRAUN MEDICAL DE
MEXICU S.A. P BE £, se concluye que la Partida No 8, No_es susceptible de
andlisis econdmico, lo anterior en viriud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por PROVEEDORA
MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION ¥ LABORATORIO S.A. DE CV., se
concluye que la(s) Partida(s) No 3 Y 5§ CUMPLEN con el 3 5is econdmico, y la partida 4,
No es susceptible de analisis econémica, lo anterior e ud de que no cumple con lo

requerido técnicamente. '\
(";L\/-
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12. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por MULTISERVICIOS DE
LABORATORIO 3.A. DE C.V., se concluye que la Partida No 4, No es susceptible de
analisis econdmico, lo anterior en virtud de gue no cumple con lo requerido técnicamente.

13. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por INSTRUMENTACION
MEDICA S.A. DE C.¥., se concluye que la Partida No 7, No es susceptible de analisis
economico, lo anterior en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

14, Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por ENDOFAJ MEDICAL
S.A. DE C.V,, se concluye que la(s) Partida(s) No 2 Y 8 CUMPLEN con el andlisis
econdmico.

15. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por GURUX 8.A. DE C.V., se
concluye que la PARTIDA No 6. No es susceptible de andlisis economico, io anterior en
virtud de que no cumple con lo requerido tecnicamente.

16. Una vez analizadas las propuestas economicas presentadas por TECNOLOGIA EN ~
MEDICINA S.A. DE C.V., se concluye que |la PARTIDA No 6. No es susceptible de
analisis economico, lo anterior en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

17. Una vez analizadas las propuestas economicas presentadas por HOSPITECNICA S.A, DE
C.V., se concluye que la PARTIDA No 4. No es susceptible de analisis econémico, lo
anterior en virtud de que no cumple con lo requerido técnicamente.

18. Una vez analizadas las propuestas econémicas presentadas por HEALTHCARE
SYSTEMS DE MEXICO S.A. DE C.V., se concluye que la Partida No 6 CUMPLE con el —
analisis econdmico.

19. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por MED! CORE S.A. DE
C.V., se concluye que la(s) Partida(s} No 6 Y 9, No son_susceptibles de analisis
econémico, lo anterior en virtud de gque no cumple con lo requerido técnicamente.

20. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por BIOMEDIKAL
INSTRUMENTS S.A. DE C.V,, se concluye que la Partida No 7 CUMPLE con el andlisis

econémico, y la(s) partida{s) 6 y 9, No son susceptibles de analisis econdémico, lo
’C/ anterior en virtud de que no cumple con o requerido técnicamente.

e R
e
-

* 21. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por CORINDAL S 4. DECV,,
se concluye que la Partida No 5§ CUMPLE con el andlisis econémico.

22. Una vez analizadas las propuestas econdémicas presentadas por INSTRUMENTOS
MEDICOS INTERNACIONALES, 8. A. DE C. V., se concluye que la PARTIDA No 8. No
es susceptible de anilisis_econémico, lo anterior en virtud de que no cumple con lo
requerido técnicamente.

omicas presentadas por BIORIHLUZ S.A. DE
PLE con el andlisis econémico.

23. Una vez analizadas las propuesfas e
C.V., se concluye que la Partida No 3

. /,/ -
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24. Una vez analizadas las propuestas econdmicas presentadas por LAB TECH
INSTRUMENTACION B.A. DE CV.,, se concluye que la PARTIDA No 4. No es
susceptible de andlisis econémico, lo anterior en virtud de que no cumple con lo
requerido técnicamente.
25. Una vez analizadas las propuestas econdémicas presentadas por SERVICIOS DE

INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V,, se concluye que la PARTIDA No 6. No es
susceptible de analigsis econdmico, lo antericr en virtud de que no cumple con lo

requerido técnicamente.

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PARTIDAS QUE CUMPLIERON
TECNICAMENTE

EQUIPO DE

2 | ENDOFAJ MEDICAL S.A. | VIDEO- $878.437.00 | $140,540.92 | § 1,018.986.02
DE G.V. L ARINGOSCOPIA
3 | BIORIMLUZ SA. DE GV g‘gt’,’éhﬁgom $79,966.00 | $1279456 | $92.760.56
PROVEEDORA
MEXICANA DE
3 | ARTICULOS DE ‘SES’E‘H[@DOR $97,360.00 | $15577.60 | $112,937.60
CURACION Y ’
LABORATORIO S.A. DE AN
CV.
UNIDADES DE _
5 Egmé‘gﬁtgg’“ $219,000.00 | $35.040.00 | $254.040.00
CORINDAL S.A. DEGV. | INTEGRADO
e DORA UNIDADES DE
QE&:(L;JE%SYDE EgLOmSESESG'A $442,701.00 | $70.83216 | $ 1,027,066.32
LABORATORIO S.A. DE | NTEGRADO
C.V.
CENTRAL DE
N
6 | HEALTHCARE SYSTEMS ‘;"SRATSE'TSEO $1,959,000.00 | $313,440.00 | $2.272,440.00
DE MEXICO S.A. DE G.V. | GAMAS
BIOMEDIKAL CAMILL
7 | INSTRUMENTS S.A. DE TRASL Aﬁng $226,555.18 | $36,248.83 | $262,804.01
CV. J\
MILL !
7 Eggi'ﬁg”ioggc y ?QASL A”E)(D)E $ 219 375, q $35,100.00 | §254.475.00
) il
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INGENIERIA Y CAMILLA DE
7 | SISTEMAS 1 189,900.00 30,384.00 220,284.00
ELECTROMEDICOS S.A. | TRASLADO $ 189, $30, $220,284.
DE C.V.
8 SE%O\';AJ MEDICAL S.A. | DERMATOMO 1 $209,040.00 | $47.990.40 | $347,930.40
COMPANIA CUNA DE CALOR
9 |INTERNACIONAL DE 1 $ 08,400.00 | $15,744.00 114,144.00
DISTRIBUCIONES S.A. | RADIANTE B 114,
DE C.V.
SABANA
10 | DISTRIBUIDORA TERMICA CON 1 $110,022.25 | $17.603.56 | $127,625.81
EDIGAN S.A. DE C.V. AIRE CALIENTE
INSUMOS Y EQUIPOS | SABANA
10 | MEDICOS CEOQ 8. DE TERMICA CON 1 $ 58,690.00 $9,390.40 $ 68,080.40
RL DECV AIRE CALIENTE

FALLODE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENGIAL BAJO LA COBERTURA DE
TRATADOS NUMERO LA-917038987-T5-2015, REFERENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO.

Por lo anteriormente expuesto, con el animo de ajustarnos a fa suficiencia presupuestal con que
cuenta este Organismo PUblico Descentralizado, para cubrir el ejercicio 2015, con fundamentec en
los Articulos 25, 36, segundo parrafo, 36 bis fraccién segunda, 37 de la Ley y 39 fraccion [l inciso
B, 58 y 85 de! Reglamento de la Ley, una vez analizadas todas y cada una de las propuestas
técnicas y econémicas considerando que todas ellas cumplen con las especificaciones requeridas
en las bases de la presente licitacion, se adjudican las partidas de la siguiente manera en virtud de
que cumplen con los requisitos solicitados en bases, ofertando las mejores condiciones de precio,
calidad, servicio y demas caracteristicas convenientes para la convocante:

1.

ENDOFAJ MEDICAL S.A. DE C.V. la partida 2, por un importe de 387&,437.00
{Ochocientos Setenta y Ocho Mil, Cuatrocientos Treinta y Siete pesos 00/100 M.N.), LV.A,
$140,549.92 (Ciento Cuarenta Mil Quinientos Cuarenta y Nueve pesos 92/100 M.N.), y
total de $1, 018,986.92 (Un Millon Dieciocho Mit Novecientos Ochenta y Seis pesos 92/100

M.INL),

BIORIHLUZ S.A. DE C.V., 1a partida 3, por un importe de $79,966.00 (Setenta y
Nueve Mil Novecientos Sesenta y Seis pesos 00/100 M.N.), VA, $12,794.56 (Doce Mil
Setecientos Noventa y Cuatre pesos 56/100 M.N.), v total de $982,760.56 (Noventa y Dos
Mil Setecientos Sesenta pesos 00/100 MUN.).

CORINDAL S.A. DE C.V,, |a partida §, por un importe de $438,000.00 (Cuatrocientos
Treinta y Ocho Mil pesos 00/100 M.N.), LV.A. $70,080.00 (Setenta Mil Ochenta pesos
DO/100 M.N.), v total de $508,080.00 (Quinientos Ocho Mil Gchenta pesos GO/100 MM )L

HEALTHCARE SYSTEMS DE MEXICO 8.A. DE C.V., la partida 6, por un importe de
$1, 959,000.00 (Un millén Novecientos Cincuenta y Nueve pesos 00100 MNG LV.A
£313,440.00 (Trescientos Trece Mil Cyatocientos Cuarenta pesos 00/100 M.NLY, v total de
$2, 272,440.00 (Dos Millones Dosciéntbs Setenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenia vy

Cuatro pesos 00/100 M.NL).
: . 68
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5. INGENIERIA Y SISTEMAS BELECTROMEDICOS S.A. DE C.V., la pariida 7, por un
importe de $188,900.00 (Ciento Ochenta y Nueve Mil Novesientos pescs 007100 M.N.
LV.AL $30,384.00 {Treinta Mil Trescientos Ochenta y Cuatro pesos 00/100 M.N.), v total de
$220,284.00 (Doscientos Veinte Mil Dosclentos Ochenta y Cuatre pesos 007100 M.N.).

G. ENDOFAJ MEDICAL 3.A. DE C.V,, |a parlida B, por un importe de $28%,940.00
{(Doscienios Noventa y Nueve Mil Novecientos Cusrenta Pesos 00100 MM, LV.A
$47,890.40 {Cuarenta v Biete Mil Novecientos Noventa pesos 40100 MN), v total de
$347,930.40 (Trescientos Cuarenta vy Siete Mil Novecientos Treinta pesos 40/100 M.N.).

7. COMPARNIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V,, la partida 8, por
un subtotal de $88,400.00 (Noventa v Ocho Mil Cuatrocientos pesos 00/100 BN, LV.A.
$15,744.60 (Quince Mil Setecienios Cuarenta v Cuabro pesos 007100 M.N.), v total de
$114,144.00 (Ciento Catorce Mi Clento Cuarenta y Cuatro pesos 007100 M.N.).

&. INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO 8. DE R.L. DE C.V,, ia partida 10, por un
importe de $58,690.00 (Cincuenta y Ocho Mil Seiscientos Noventa pesos 00/100 M.N.),
LV.A. $9,390.40 (Nueve Mil Trescientos Noventa pesos 40/100 M.N.), v total de $68,080.40
{Sesenta y Ocho Mil Ochenta pesos 40/100 M.N.).

Se consideran deslertas las partidas No{s). 11; en virtud de que no se contd con ninguna
propuesta susceplible de ser analizada, 1 Y 4 por no cumplir con las caracteristicas solicitadas en
ia propuesta téonica.

Lo anterior en cumplimiento al numeral 29 inciso A) y articulo 38 de la Ley de Adquisiciones, )
Arrendamientos y Servicios del Sector Pablico vy 58 de su Reglamento. >%
D

Por lo que se informa que se efectuara el procedimiento correspondiente, buscando las mejores
condiciones en cuanto a importe, calidad, servicio y demas caracteristicas convenientes, de
acuerdo al articulo 41 de la Ley.

De conformidad al numeral 24 de las bases de la presente Licitacion, el representante legal del
/ licitante adjudicado debera presentarse a firmar el contrato dentro de los quince dias naturales de
M—L/ conformidad con lo dispuesto por el articulo 46 de la ley y 84 del Reglamento, en la Coordinacion
de Area de Servicios Juridicos ubicada en Av. de la Salud No.1, Col. Benito Judrez en el Municipio
de Emiliano Zapata, con teléfonos (01 777) 362 11 70 Ext. '1080 y 1100, en un horario de 8:00 a k
14:00 Horas de lunes a viernes, previa entrega de la Fianza correspondiente, de no hacerlo asi, el o
Hospital se reserva el derecho de cancelar la adjudicacion otorgada. ==

La empresa adjudicada que por causa imputable a ella, no lleve a cabo la formalizacion del
contrato respectivo en los términos precisados, perdera en beneficio del Hospital del Nifio
Morelense la Garantia constituida; En este caso se procedera a adjudicar el contrato al
concursante siguiente en términos de los Articulos 46 segundo parrafo y 50 fraccion Xlli, de ta Ley
en la materia,

No habiendo mas que hacer constar siendo las diez horas con treinta yfcinco minutos del dia 24 de
Agosto de 2015, se cierra la presente firmando al calce los que en ella knteryinieron.

y \
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SERVIDORES PUBLICOS DEL HOSPITAL DEL NINO MORELENSE

C.P. ANGELICA MILLA VEGA
DIRECTORA DE DIVISION ADMINISTRATIVA

C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN
COORDINADORA DE AREA DE RECURSOS MATERIALES Y
CONTROL PATRIMONIAL

ING. GERARDO ESPINAL 'SOLORZANO )
COORDINADOR DE AREA DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

C.P. ADA MENDOZA OCAMPO
AUDITORA EN LA COMISARIA PUBLICA DEL HOSPITAL DEL
" NINO MORELENSE

C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO

COORDINADOR DE AREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD it
i

|
LIC. ANDREA RAMOS DIAZ
AUXILIAR JURIDICO DE LA COORDINACION DE SERVICIOS
JURIDICOS

C.P. JIMENA TAPIA ALVARADO
JEFE DE AREA DE ALMACEN

LICITANTES PARTICIPANT

INGENIERIA Y SISTEMAS ELECTROMEDICOS S.A. DE C.V.
ORLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ

PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS DE CURACION Y
LABORATORIO S.A. DE C.V.
ARTEMIO SUARES SORIANQ
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